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 «УНИВЕРСАЛ-ДЕЗ»
Инструкция предназначена для медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений, работников дезинфекционных станций, других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


1.1 Средство «Универсал-Дез» представляет собой концентрат в виде прозрачной жидкости светло-зелёного или зелёного цвета с запахом отдушки. Содержит в своем составе в качестве действующих веществ (ДВ): комплекс ЧАС Алкилдиметилбензил аммонийхлорид  и дидецилдимитиламмонийхлорид в сумме 10,6 + 3,9%, %, Полигексаметилен бигуанид гидрохлорида (ПГМГ) 2,5+1,5%, ПАВ, ингибитор коррозий, отдушки, изопропанол и другие функциональные добавки. рН – 6,5+0,5.  Срок годности средства в упаковке производителя составляет 5 лет, рабочих растворов - 24 суток при условии их хранения в закрытых емкостях.


1.2 Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая возбудителей туберкулеза); вирусов (включая возбудителей острых респираторных вирусных инфекций, герпеса, полиомиелита, гепатитов А, В и С, ВИЧ, аденовирусов, гриппа, в т ч. штаммов H5N1 и AH1N1), грибов родов Кандида и Дерматофитон, плесневых грибов, а так же обладает овоцидными свойствами в отношении возбудителей кишечных гельминтозов.
Средство обладает тройным синергетическим действием: дезинфицирующим, моющим и дезодорирующим; средство полностью нейтрализует неприятные запахи ( в т.ч. запах мочи, гнилостные запахи, запах плесени, посторонние запахи в помещениях с лежачими больными).

Средство хорошо смешивается с водой, сохраняет свои свойства после замерзания и последующего оттаивания.
Средство не портит обрабатываемые объекты, не обесцвечивает ткани, не фиксирует органические загрязнения, не вызывает коррозии металлов.


1.3 Средство «Универсал-Дез» по параметрам острой токсичности при нанесении на кожу и введении в желудок относится к 4 классу малоопасных веществ (ГОСТ 12. 1.007-76) и к 5 классу практически нетоксичных веществ при введении в брюшину согласно классификации К.К.Сидорова. При однократном воздействии средство оказывает слабое местно-раздражающее действие на кожу и умеренное раздражающее действие на слизистые оболочки глаз. При ингаляционном воздействии в виде паров по степени летучести малотоксично, не оказывает кожно-резорбтивного и сенсибилизирующего эффекта.
Рабочие растворы средства не оказывают раздражающего действия на кожу, обладают слабым раздражающим действием на слизистые оболочки глаз.
ПДК ЧАС в воздухе рабочей зоны составляет 1 мг/м3 .
ПДК полигексаметиленгуанидин гидрохлорида в воздухе рабочей зоны - 2 мг/м3 (аэрозоль).

- средство содержит катионные ПАВ и не совместимо с мылами, порошками и анионными ПАВ.


1.4 Средство «Универсал-Дез» предназначено для использования в лечебно-профилактических учреждениях любого профиля, включая детские отделения :

-для дезинфекции (в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой) изделий медицинского назначения: хирургических (включая жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним), стоматологических (включая вращающиеся), элементов наркозно-дыхательного оборудования и приспособлений к нему (в том числе анестезиологических шлангов) ручным и механизированным (с использованием ультразвука) способом;

-для дезинфекции (в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, в том числе механизированным способом) стоматологических материалов и оборудования: оттиски из альгинатных, силиконовых материалов, полиэфирной смолы; зубопротезные заготовки из металлов, керамики пластмасс и других материалов; слепочные ложки; артикуляторы; слюноотсосы, отсасывающие установки; плевательницы и др.) ручным и механизированным (с использованием ультразвука) способом;

-для предстерилизационной и окончательной очистки изделий медицинского назначения (включая жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним, хирургические 
стоматологические инструменты, в том числе вращающиеся, а также стоматологические материалы) ручным и механизированным (с использованием ультразвука) способом;

-текущей и заключительной дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой и мягкой мебели, напольных ковровых покрытий, предметов обстановки, поверхностей аппаратов, приборов, санитарно-технического оборудовании; белья, посуды (в том числе лабораторной), предметов для мытья посуды, резиновых ковриков, уборочного инвентаря и материала, игрушек, предметов ухода за больными, предметов личной гигиены;

-для дезинфекции кувезов, реанимационных и пеленальных столов;

-дезинфекции медицинских отходов - изделий медицинского назначения одноразового использования, перевязочного материала, белья одноразового применения и т. д. перед их утилизацией в ЛПУ;

-дезинфекции санитарного транспорта, железнодорожного транспорта, метрополитена и военных объектов;
- для проведения генеральных уборок в лечебно-профилактических, детских дошкольных, школьных и других общеобразовательных и оздоровительных учреждениях, на коммунальных объектах, в пенитенциарных и других учреждениях;

-дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха (бытовые кондиционеры, сплит-системы, мультизональные сплит-системы, крышные кондиционеры и др.); воздуха на различных объектах способом распыления,

-для уборки и дезинфекции в ЛПУ (включая клинические, диагностические и бактериологические лаборатории, отделения неонатологии, роддома, палаты для новорожденных), в детских и пенитенциарных учреждениях, в инфекционных очагах;

-дезинфекции и мытья помещений и оборудования на потребительских рынках, коммунальных объектах, в гостиницах, общежитиях, бассейнах, банях, саунах, местах массового скопления людей; помещений, оборудования, инструментария, посуды на предприятиях общественного питания и продовольственной торговли;

-дезинфекции помещений, оборудования, инструментов, спецодежды, воздуха в парикмахерских, массажных и косметических салонах, салонах красоты, прачечных, клубах, санпропускниках и на других объектах сферы обслуживания населения:

-дезинфекции обуви с целью профилактики инфекций грибковой этиологии (дерматофитии);

-дезинфекции, чистки, мойки и дезодорирования мусороуборочного оборудования, мусоровозов, мусорных баков и мусоросборников, мусоропроводов;

-обеззараживания содержимого накопительных баков автономных туалетов, не имеющих, отвода в канализацию, а также поверхностей в кабинах автономных туалетов и биотуалетов.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ СРЕДСТВА «УНИВЕРСАЛ-ДЕЗ»
Растворы средства «Универсал-Дез» готовят в емкостях из любого материала путем смешивания средства с водопроводной водой. При приготовлении рабочих растворов следует руководствоваться расчетами, приведенными в таблице 1.

Таблица 1. Приготовление рабочих растворов средства «Универсал-Дез»
	Концентрация рабочего раствора

(по препарату),

%
	Количество средства «Универсал-Дез» и воды, необходимое для приготовления рабочего раствора объемом:

	
	1л
	10л

	
	Средство, мл
	Вода, мл
	Средство, мл
	Вода, мл

	0,1
	1,0
	999,0
	10,0
	9990,0

	0,25
	2,5
	997.5
	25,0
	9975,0

	0,3
	3,0
	997,0
	30,0
	9970,0

	0,4
	4,0
	996,0
	40,0
	9960,0

	0,5
	5,0
	995,0
	50,0
	9950,0

	0,6
	6,0
	994,0
	60,0
	9940,0

	0,8
	8,0
	992,0
	80,0
	9920,0

	1,0
	10,0
	990,0
	100,0
	9900,0

	1,5
	15,0
	985,0
	150,0
	9850,0

	2,0
	20,0
	980,0
	200,0
	9800,0

	2,5
	25,0
	975,0
	250,0
	9750,0

	3,0
	30,0
	970,0
	300,0
	9700,0

	3,5
	35,0
	965,0
	350,0
	9500,0


3. 
ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «Универсал-Дез»
для дезинфекции различных объектов.
3.1 Растворы средства «Универсал-Дез» применяют для дезинфекции ИМН, поверхностей, воздуха в помещениях, оборудования, жесткой и мягкой мебели, санитарно-технического оборудования, белья, посуды (в т.ч. лабораторной), предметов для мытья посуды, уборочного инвентаря и материала, предметов ухода за больными, средств личной гигиены, игрушек, резиновых ковриков, обуви, медицинских отходов и прочее, согласно п. 1.4 настоящей инструкции.

3.2 Средство применяется для проведения как профилактической дезинфекции, так и очаговой (текущей и заключительной) по эпидемиологическим показаниям, а также для дезинфекции медицинских отходов.

Дезинфекцию проводят способами протирания, замачивания, погружения и орошения. Обеззараживание способом протирания проводят в резиновых перчатках без использования средств индивидуальной защиты глаз и органов дыхания в присутствии больных. Дезинфекция способом орошения проводится с использованием средств защиты глаз и органов дыхания.

3.3 Поверхности в помещениях (пол, стены и пр.), жесткую мебель, оборудование протирают ветошью, смоченной в растворе средства, при норме расхода 100 мл на 1м2; при обработке поверхностей, имеющих пористость, шероховатости и неровности допустимая норма расхода средства составляет от 100 до 150 мл/м2. Смывания рабочего раствора средства с обработанных поверхностей после дезинфекции не требуется.  

3.4 Санитарно-техническое оборудование (ванны, раковины, унитазы и др.) обрабатывают раствором средства с помощью щетки или ерша способом двукратного протирания при норме расхода 100 мл на 1м2 или двукратного орошения с интервалом 15 минут, по окончании дезинфекции его промывают водой.

 
3.5 Обработку объектов способом орошения проводят с помощью гидропульта, автомакса, аэрозольного генератора или других аппаратов, разрешенных для этих целей, добиваясь равномерного и обильного смачивания (норма расхода - от 150 мл/м2 до 200 мл/м2 при использовании распылителя типа «Квазар», 300-350 мл/м2 при использовании гидропульта; 150-200 мл/м3 - при использовании аэрозольных генераторов).

      По истечении дезинфекционной выдержки остаток рабочего раствора при необходимости удаляют с поверхности сухой ветошью. При обработке способом орошения закрытых, невентилируемых помещений рекомендуется по окончании процесса дезинфекции проветрить их в течение 15 минут.

3.6 Посуду освобождают от остатков пищи и полностью погружают в дезинфицирующий раствор из расчета 2 л на 1 комплект. По окончании дезинфекции посуду промывают водой в течение 3-х минут.

3.7 Лабораторную,
аптечную посуду, предметы для мытья посуды полностью погружают в дезинфицирующий раствор из расчета 2 л на 10 единиц. По окончании дезинфекции посуду промывают водой в течение 3-х минут.

3.8 Белье и одежду замачивают в растворе средства из расчета 4 л на 1 кг сухого белья. По окончания дезинфекции белье и одежду стирают и прополаскивают.

3.9 Предметы ухода за больными, средства личной гигиены, игрушки, резиновые коврики полностью погружают в дезинфицирующий раствор или протирают ветошью, смоченной в растворе средства. Крупные игрушки допустимо обрабатывать способом орошения. После дезинфекции их промывают проточной водой в течение 3 минут, крупные игрушки - проветривают

3.10 Уборочный материал замачивают в растворе средства, инвентарь замачивают или протирают ветошью, смоченной в растворе средства, по окончании дезинфекции прополаскивают и высушивают.

3.11 Для дезинфекции при различных инфекционных заболеваниях растворы средства  «Универсал-Дез» используют по режимам, представленным в таблицах 2-6.
3.12 Генеральную уборку в различных учреждениях проводят в соответствии с режимами, представленными в таблице 8.

3.13 На коммунальных, спортивных, культурных, административных объектах, объектах общественного питания, рынках, в детских и других учреждениях дезинфекцию поверхностей и объектов проводят в соответствии с режимами, рекомендованными для дезинфекции при бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях, (таблица 2).

                     В пенитенциарных учреждениях дезинфекцию проводят в соответствии с режимами, рекомендованными в таблице 3.

3.14 Дезинфекцию поверхностей, оборудования, инструментария на объектах сферы обслуживания (парикмахерские, салоны красоты, косметические салоны и т.п.) проводят в соответствии с режимами, рекомендованными для дезинфекции объектов при вирусных инфекциях (таблица 4).

3.15 В банях, саунах, бассейнах дезинфекцию проводят в соответствии с режимами, рекомендованными для дезинфекции объектов при дерматофитиях (таблица 5) или, при необходимости, по режимам, рекомендованным для обработки при плесневых поражениях (таблица 6).
3.16 Обработку объектов санитарного транспорта проводят по режимам, указанным в таблице 4.
3.17 Многоразовые сборники различных отходов (инфицированные и неинфицированные) ежедневно моются и обеззараживаются способами протирания или орошения в соответствии с режимами таблицы 7.
3.18 Дезинфекция кувезов;

Поверхности кувеза и его приспособлений при различных инфекциях тщательно протирают ветошью, смоченной в соответствующем растворе средства, при норме расхода его - 100 мл/м2 обрабатываемой поверхности. По окончании времени экспозиции, поверхности кувеза протирают дважды стерильными тканевыми салфетками, обильно смоченными стерильной водой, а затем вытирают насухо стерильной пеленкой. После завершения обработки кувезы необходимо проветрить в течение 15 минут.

Приспособления в виде резервуара увлажнителя, металлического волногасителя, воздухозаборных трубок, шлангов, узла подготовки кислорода полностью погружают в емкость с соответствующим рабочим раствором. По окончании дезинфекции все приспособления промывают путем двукратного погружения в стерильную воду по 3 минуты каждое, прокачав воду через трубки и шланги. Приспособления высушивают с помощью стерильных тканевых салфеток, каналы - при помощи горячего воздуха. 

Обработку кувезов при различных инфекциях проводят способом протирания, в соответствии с режимами, указанными в таблицах 2-5.
3.19 Приспособления наркозно-дыхательной аппаратуры, анестезиологического оборудования полностью погружают в емкость с рабочим раствором средства. По окончании дезинфекции все приспособления промывают путем погружения в стерильную воду не менее, чем на 5 минут, прокачивая её через трубки и шланги. Приспособления высушивают с помощью стерильных тканевых салфеток. Обработку приспособлений наркозно-дыхательной аппаратуры, анестезиологического оборудования при различных инфекциях проводят в соответствии с режимами, указанными в таблицах 2-5.

3.20 Дезинфекцию воздуха, систем вентиляции и кондиционирования воздуха (бытовые кондиционеры, сплит-системы, мультизональные сплит-системы, крышные кондиционеры и др.) проводят способом распыления рабочих растворов средства: 0,6% при экспозиции 30 мин или 0,8% при экспозиции 15 минут. Обработку проводят из расчета 100 мл/м3 обрабатываемого помещения. При обработке закрытых, невентилируемых помещений по окончании дезинфекционной выдержки рекомендуется проветривать в течение 15 минут.

4. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «Универсал-Дез»
для дезинфекции изделий медицинскою назначения, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой.
4.1 Дезинфекцию изделий медицинского назначения, в том числе совмещенную с их предстерилизационной очисткой, осуществляют в пластмассовых или эмалированных (без повреждения эмали) емкостях с закрывающимися крышками.
4.2. Изделия медицинского назначения необходимо полностью погружать в рабочий раствор средства сразу же после их применения, обеспечивая незамедлительное удаление с изделий видимых загрязнений с поверхности с помощью тканевых салфеток. Использованные салфетки помещают в отдельную ёмкость, дезинфицируют, затем утилизируют.

Каналы и полости заполняют раствором средства, избегая образования воздушных пробок. Через каналы прокачивают раствор средства, чередуя с продуванием их воздухом, используя шприц или иное приспособление. Процедуру повторяют несколько раз до полного удаления биологических загрязнений.

Разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде. Изделия, имеющие замковые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав ими несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий в области замковых частей. Толщина слоя средства над изделиями должна быть не менее 1 см.

4.3. После окончания дезинфекционной выдержки изделия извлекают из емкости и отмывают от остатков средства проточной питьевой водой не менее 5 минут, каналы - с помощью шприца или электроотсоса, не допуская попадания промывной воды в емкость с отмываемыми изделиями.

4.4 Режимы дезинфекции оттисков, зубопротезных заготовок при различных инфекциях указаны в таблицах 2-5.

4.5 Дезинфекцию, в том числе совмещённую с очисткой, оттисков, зубопротезных заготовок ручным и механизированным способом (с использованием ультразвука) проводят с соблюдением противоэпидемических мер безопасности - использованием резиновых перчаток, фартука, путем погружения их в рабочий раствор средства в соответствии с режимами, указанными в таблицах 9-10. По окончании дезинфекции оттиски и зубопротезные заготовки промывают проточной водой по 0,5 мин с каждой стороны или погружают в емкость с водой на 5 мин, после чего их сушат на воздухе. Рабочий раствор средства для обработки слепков используется многократно в течение недели, но количество обрабатываемых слепков на 1 рабочую ванну не должно превышать 50 штук. При появлении первых признаков изменения внешнего вида раствора его следует немедленно заменить. Режимы очистки оттисков, зубопротезных заготовок ручным и механизированным способом (с использованием ультразвука) проводят в соответствии с режимами, указанными в таблицах 12-13.

4.6 Отсасывающие системы в стоматологии дезинфицируют, применяя рабочий раствор средства концентрацией 0,5% объемом 1 л, пропуская его через отсасывающую систему установки в течение 2 минут. Затем 0,5% раствор средства оставляют в ней на 30 минут (в это время отсасывающую систему не используют). Процедуру осуществляют 1-2 раза в день, в том числе - по окончании рабочей смены.

Особое внимание уделяют процессу предварительной очистки. К обработке оборудования приступают сразу после эндоскопических манипуляций (рекомендуется не допускать подсушивания биологических загрязнений). При этом строго следуют нижеследующим рекомендациям:

4.6.1 Видимые загрязнения с наружной поверхности эндоскопа, в том числе с объектива, удаляют тканевой (марлевой) салфеткой, смоченной в растворе средства, в направлении от блока управления к дистальному концу.

4.6.2 Клапаны, заглушки снимают с эндоскопа и немедленно погружают эндоскоп в раствор средства, обеспечивая контакт всех поверхностей с раствором. Все каналы эндоскопа промывают посредством поочередной прокачки раствора средства и воздуха до полного вымывания видимых биогенных загрязнений.

4.6.3 Изделия замачивают при полном погружении их в рабочий раствор и заполнении им полостей и каналов изделий.

4.6.4 Изделия моют в том же растворе, в котором проводили замачивание с использованием специальных приспособлений до полной очистки всех каналов.

4.6.5 Отмыв эндоскопов и инструментов к ним проводят вначале проточной питьевой водой в течение 5 мин, далее - дистиллированной в течение 1 минуты.

4.7 Режимы дезинфекции ИМН при соответствующих инфекциях указаны в таблицах 2-5. Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, ИМН ручным и механизированным способом указаны в таблицах 9-11.

5. ПРИМЕНЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

СРЕДСТВА «Универсал-Дез»
для предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией, изделий медицинского назначения; предстерилизационной и окончательной очистки эндоскопов и инструментов к ним.
5.1 Предстерилизационную очистку, не совмещенную с дезинфекцией, указанных изделий проводят после их дезинфекции (любым зарегистрированным на территории РК и разрешенным к применению в ЛПУ для этой цели средством «Универсал-Дез») и ополаскивания от остатков этого средства питьевой водой в соответствии с Инструкцией (методическими указаниями) по применению данного средства.

5.2 Предстерилизационную или окончательную очистку эндоскопов и медицинских инструментов к гибким эндоскопам проводят с учетом рекомендаций производителей эндоскопического оборудования.

5.3 Рабочие растворы средства можно применять для предстерилизационной очистки многократно в течение срока, не превышающего 24 дней, если их внешний вид не изменился. При первых признаках изменения внешнего вида (изменение цвета, помутнение раствора и т.п.) раствор следует заменить.

Рабочие растворы, применяемые в ультразвуковой установке, используют однократно.

Таблица 2. Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Универсал-Дез» при бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях.

	Объекты обеззараживания
	Концентрация рабочего раствора (по препарату), %
	Время обеззараживания (мин)
	Способ обеззараживания

	Поверхности в помещениях (пол, стены) жесткая и мягкая мебель, ковровые, 
 прочие напольные покрытия, приборы, оборудование
	0,1

0,25
0,3
	30

15

5
	Протирание, обработка с помощью щетки Орошение

	Поверхности на объектах санитарного транспорта *
	0,25

0,3
0,4
	60
30
15
	Протирание Орошение

	Предметы ухода за больными, не загрязненные биологическими жидкостями (кровью и пр.)
	0,3
0,4
0,5
	60
30
15
	Погружение Протирание

	Предметы ухода за больными, загрязнённые биологическими жидкостями (кровью, выделениями и пр.)
	0,5

1,0
	90

30
	Погружение Протирание

	Белье, не загрязненное выделениями
	0,25

0,3
	60
30
	Замачивание

	Бельё, загрязненное выделениями
	0,5
1,0
	60
30
	Замачивание

	Посуда без остатков пищи
	0,25

0,5
	30
5
	Погружение

	Посуда с остатками пищи
	0,25
0,5
	60
30
	Погружение

	Посуда лабораторная и аптечная; предметы для мытья посуды
	0,25

0,5
	60

30
	Погружение

	Игрушки (из пластмассы, резины, металла)
	0,5
	30
	Погружение Протирание Орошение (крупные)

	Уборочный материал
	0,5
1,0
	60
30
	Погружение

	Санитарно-техническое оборудование
	0,5
0,4
	30
15
	Протирание

	
	0,3
0,4
0,5
	60
30
15
	Орошение

	Изделия медицинского назначения, в т.ч. эндоскопы и инструменты к ним, стоматологические инструменты и материалы
	0.25

03
	15

5
	Погружение

	Кувезы; приспособления наркозно-дыхательной аппаратуры, анестезиологического оборудования
	0.25
	15
	Протирание


Примечание: * - при загрязнении поверхностей и оборудования органическими субстратами

обработку проводить по режимам при вирусных инфекциях.
Таблица 3. Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Универсал-Дез» при туберкулезе.

	Объекты обеззараживания
	Концентрация рабочего раствора (по препарату), %
	Время обеззараживания, мин
	Способ обеззараживания

	Поверхности в помещениях (пол. стены), напольные покрытия (кроме ковровых), жесткая мебель, приборы, оборудование
	0,25

0,5
	25

15
	Протирание Орошение

	Мягкая мебель, ковровые покрытия
	1,0

1,5
	60

30
	Протирание, обработка с помощью щетки

	Посуда без остатков пищи
	0,3
	15
	Погружение

	Посуда с остатками пищи
	1,5
2,0

3,0
	60
30

15
	Погружение

	Посуда аптечная, лабораторная; предметы для мытья посуды

	1,5
2,0

3,0
	60
30
15
	Погружение

	Белье, не загрязненное выделениями
	1,0
1,5
2,0
	60
30
15
	Замачивание

	Белье, загрязненное выделениями
	1,5
2,0
3,0
	90
60

30
	Замачивание

	Предметы ухода за больными
	1,0
2,0
3,0
	90
60
30
	Погружение Протирание

	Игрушки
	0,5

1,0

2,0
	90
60

30
	Погружение Протирание

	Санитарно-техническое оборудование
	1,0

1,5
	60
15
	Протирание Орошение

	Кувезы; приспособления наркозно-дыхательной аппаратуры, анестезиологического оборудования
	0,5


	15


	Протирание



	Изделия медицинского назначения, в т.ч. эндоскопы и инструменты к ним, стоматологические инструменты и материалы
	0,5
	20
	Погружение

	Уборочный материал, инвентарь
	1,5
2,0
3,0
	90
60
30
	Погружение Протирание


Таблица 4. Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Универсал-Дез» при инфекциях вирусной этиологии (острые респираторные вирусные инфекции, герпес, полиомиелит, гепатиты А, В и С, ВИЧ-инфекция, аденовирус, грипп, в т. ч. штаммов H1N1 и AH1N1)
	Объекты обеззараживания
	Концентрация рабочего раствора (по препарату),%
	Время обеззараживания, мин.
	Способ обеззараживания

	Поверхности в помещениях (пол. стены), напольные покрытия (кроме ковровых), жесткая мебель, приборы, оборудование
	0,1

0,5
	60

20
	Протирание

Орошение

	Мягкая, мебель, ковровые покрытая
	1,0
1,5
	90
30
	Протирание, обработка с помощью щетки

	Посуда без остатков пищи
	0,5
1,0
	15

5
	Погружение

	Посуда с остатками пищи
	1,5
2,5
3,0
	60
30
15
	Погружение

	Посуда аптечная, лабораторная; предметы

для мытья посуды
	1,5

2,5

3,0
	60
30
15
	Погружение

	Белье, не загрязненное выделениями
	1,0
1,5
	30
15
	Замачивание

	Белье, загрязненное выделениями
	1,5

2,5
3,5
	90
60
30
	Замачивание

	Предметы ухода за больными
	1,5

2,5

3,5
	90
60
30
	Погружение Протирание

	Игрушки
	1,0
2,0
	30
15
	Погружение Протирание

	Санитарно-техническое оборудование
	1,0
1,5
2,5
	60

30
15
	Протирание Орошение

	Кувезы; приспособления наркозно-дыхательной
аппаратуры, анестезиологического оборудования
	0,5
	15
	Протирание

	Изделия медицинского назначения, в т.ч. эндоскопы и инструменты к ним, стоматологические инструменты и материалы
	0,5

1,0
	20
15
	Погружение

	Уборочный материал, инвентарь
	1,5
2,5
3,0
	60
30
15
	Погружение Протирание


Таблица 5. Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Универсал-Дез»
при грибковых инфекциях

	Объекты обеззараживания
	Концентрация рабочего раствора (по препарату), %
	Время обеззараживания, мин
	Способ обеззараживания

	
	
	кандидаты
	дерматофитии
	

	Поверхности в

помещениях (пол, стены), напольные покрытая

(кроме ковровых), жесткая мебель,
приборы, оборудование
	0,1

0,5
	45

15
	45

15
	Протирание Орошение

	Мягкая мебель, ковровые покрытая
	0,25 
0,5
	30

-
	-

60 
	Протирание,

обработка с помощью щетки

	Посуда без остатков пищи
	0,25 
0,5
	30 
5
	-
	Погружение

	Посуда с остатками пищи
	0,25 

0,5
	60

30
	-
	Погружение

	Посуда аптечная, лабораторная; предметы для мытья посуда
	0,25 
0,5 
2,0 
2,5
	60 
30

-

-
	-

-

60 
30
	Погружение

	Предметы ухода за больными
	0,5
1,0
1,5
2,0
	60 
30

-

-
	-

-

30 
15
	Погружение Протирание

	Игрушки
	0,25

0,5 

1,0
	60

30
	60 
30
	Погружение Протирание

	Белье, незагрязненное выделениями
	0,25 

0,5 
1,0
	60

30

-
	-

60 
30
	Замачивание

	Белье, загрязненное выделениями
	0,5 
1,0 
1,5
	60 
30

-
	-

-

60
	Замачивание

	Санитарно-техническое оборудование
	1,0

1,5 
2,5 

3,0
	30 
15

-

-
	-

-

30 
15
	Протирание Орошение

	Кувезы; приспособления 

наркозно-дыхательной

аппаратуры, анесте-зиологического оборудования
	0,25
0,5
	15
-
	-
30
	Протирание

	Изделия медицинского назначения, в т.ч. ЭНДОСКОПЫ и инструменты к ним, стоматологические инструменты и материалы
	0,25
0,5

1,0
	15
-

-
	-
30

15
	Погружение

	Уборочный материал
	1,0
1,5

2,5

3,0
	60
30

-

-
	-
-

60

30
	Погружение

	Резиновые коврики
	2,0
3,0
	-
-
	60
20
	Погружение
Протирание


Таблица 6. Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Универсал-Дез» при поражениях плесневыми грибами.

	Объект обеззараживания
	Концентрация рабочего раствора (по препарату), %
	Время 
обеззараживания, мин.
	Способ обеззараживания

	Поверхности в помещениях (пол, стены),

напольные покрытия

(кроме ковровых), жесткая мебель, приборы, оборудование
	0,5
	15
	Протирание 
Орошение

	Мягкая мебель, ковровые покрытия
	1,0
	15
	Протирание, обработка с помощью щетки

	Белье, загрязненное органическими субстратами
	1,5

2,0
	60

30
	Замачивание

	Посуда, в т.ч. аптечная и лабораторная
	2,0

2,5 
	60

30
	Погружение

	Уборочный материал
	2,5 
3,0
	60 
30
	Погружение

	Резиновые коврики
	2,0 
2,5 
3,0
	60 
30 
15
	Погружение Протирание


Таблица 7. Режимы дезинфекции медицинских отходов растворами средства    
              «Универсал-Дез»
	
	
	Режимы обработки

	Вид обрабатываемых изделий
	Концентрация:

раствора средства по препарату, %
	Время дезинфекции, мин
	Способ обработки

	
	Ватные или марлевые тампоны, марля,

бинты, одежда

персонала и т.п.
	1,5
2,5

3
	90 
60 
30
	Замачивание

	Медицинские отходы
	ИМН однократного применения
	0,5 

1,0
	30 
15
	Погружение

	
	Контейнеры для сбора и удаления неинфици рованных
медицинских отходов
	0,3 
0,5
	30 
15
	Протирание Орошение

	
	Контейнеры для сбора и удаления инфицированных медицинских отходов
	1,0 
1,5
	30 
15
	Протирание Орошение


Таблица 8. Режимы дезинфекции объектов растворами средством «Универсал-Дез» при проведении генеральных уборок в лечебно- профилактических и детских учреждениях.
	Профиль лечебно-профилактического учреждения
	Концентрация

рабочего раствора по препарату, %
	Время обеззараживания, мин
	Способ обеззараживания

	Соматические, хирургические, стоматологические, акушерские и гинекологические отделения и кабинеты, процедурные кабинеты, лаборатории
	0,1

0,5
	45

15
	Протирание Орошение

	Туберкулезные лечебно- профилактические учреждения; пенитенциарные учреждения
	0,5
	15
	Протирание Орошение

	Инфекционные лечебно- профилактические учреждения*
	-
	-
	Протирание Орошение

	Кожно-венерологнческие лечебно-профилактические учреждения
	0,5
	30
	Протирание

Орошение

	Детские учреждения, учреждения социального обеспечения, коммунальные объекты
	0,25
0,3
	15 
5
	Протирание


Примечание: * режим при соответствующей инфекции.

Таблица 9. Режим дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения (включая хирургические и инструменты к эндоскопам, стоматологические инструменты, включая вращающиеся, и материалы раствором средства механизированным способом.
	
	Режимы обработан

	Этапы обработки
	Концентрация рабочего раствора

(по препарату), %
	Температура

рабочего раствора, оС
	Время

выдержки/

обработки. мин

	Замачивание* при полном погружении изделий в рабочий раствор и заполнении им полостей и каналов
	0,5
	Не менее 18
	10

	Ополаскивание проточной питьевой водой вне установки
	
	
	5

	Ополаскивание дистиллированной водой вне установки
	Не нормируется
	1


Примечание: * на этапе ультразвуковой обработки изделий » рабочем растворе обеспечивается их дезинфекция при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) ж грибковых (кандидозы дерматофитии) инфекциях.

Таблица 10. Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения (включая хирургические инструменты, стоматологические, в том числе вращающиеся, и материалы; инструменты к эндоскопам) растворами средства «Универсал-Дез» ручным способом.
	Этапы обработки
	Режимы обработки

	
	Концентрация рабочего раствора (по препарату), %
	Температура

рабочего раствора. °С
	Время выдержки/ обработки, мин

	Замачивание изделий при полном погружении изделий в рабочий раствор и заполнении им полостей и каналов:
	
	не менее

18
	

	- изделия простой конфигурации
	0,5
	
	20*

	- изделия с замковыми частями, имеющие каналы и полости, зеркала с амальгамой
	0,5
	
	20**
30***

	- инструменты к эндоскопам
	0,5
	
	30

	Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание, с помощью ерша, ватно- марлевого тампона или тканевой (марлевой) салфетки, каналов - с помощью шприца: 
- изделий, не имеющих замковых частей, каналов или полостей; 
- изделий, имеющих замковые части, каналы или полости
	0.5
	Не

регламентируется
	1,0 
3,0

	Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса)
	Не нормируется
	3,0

	Ополаскивание дистиллированной водой (канаты - с помощью шприца или электроотсоса)
	Не нормируется
	1,0


Примечания * на этапе замачивания изделий простой конфигурации в рабочем растворе обеспечивается их дезинфекция в отношении возбудителей инфекций бактериальной (включая туберкулёз), вирусной (включая полиомиелит) и грибковой (кандидоэы и дерматофитии) этиологии;

** на этапе замачивания изделий с замковыми частями, имеющих каналы и полости, зеркал с амальгамой в рабочем растворе обеспечивается их дезинфекция в отношении возбудителей бактериальной (включая туберкулёз), вирусной (кроме полиомиелита), грибковой (кандидозы) инфекций;

*** на этапе замачивания изделий с замковыми частями, имеющих каналы и полости, зеркал с амальгамой в рабочем растворе обеспечивается их дезинфекция в отношении возбудителей бактериальной (включая туберкулёз), вирусной (включая полиомиелит), грибковой (кандидозы, дерматофитии) инфекций.

Таблица 11. Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной

(окончательной) очисткой, гибких и жестких эндоскопов раствором средства  
             «Универсал-Дез»
	Этапы обработки
	Режимы обработки

	
	Концентрация рабочего раствора

(по препарату), %
	Температура рабочего

раствора. °С
	Время выдержки/

обработки. мин

	Замачивание * изделий (у не полностью погружаемых эндоскопов-
их рабочих частей, разрешенных к погружению) при полном погружении в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов
	0,5
	Не менее 18
	20*

	
	0,5
	
	30**

	Мойка каждого эндоскопа в том же растворе, в котором проводили замачивание:
	В соответствии с концентрацией раствора, использованного на этапе замачивания
	То же
	3
1

	ГИБКИЕ ЭНДОСКОПЫ:
	
	
	

	* инструментальный канал очищают щеткой для очистки инструментального канала;
	
	
	

	* внутренние каналы промывают при помощи шприца или электроотсоса:
	
	
	

	* наружную поверхность моют при помощи марлевой (тканевой) салфетки.
	
	
	

	ЖЕСТКИЕ ЭНДОСКОПЫ:
	В соответствии с концентрацией раствора, использованного на этапе замачивания
	
	2

	• каждую деталь моют при помощи ерша или марлевой (тканевой) салфетки.
	
	
	

	• каналы промывают при помощи шприца.
	
	
	2

	Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса)
	Не нормируется
	5

	Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса
	Не нормируется
	1


Примечание; * на этапе замачивания изделий в рабочем растворе обеспечивается их дезинфекция в отношении возбудителей инфекции бактериальной (включая туберкулез), вирусной (кроме полиомиелита, аденовируса) к грибковой (кандидозы) этиологии. 
** на этапе замачивания изделий в рабочем растворе обеспечивается их дезинфекция в отношении возбудителей инфекции бактериальной (включая туберкулез), вирусной (острые респираторные вирусные инфекции, герпес, полиомиелит, гепатиты А, В и С, ВИЧ, аденовирус, грипп, в т.ч. штаммов H5N1 и AH1N1) в грибковой (кандидозы и дерматофитии) этиологии.

Таблица 12. Режимы предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения, в том числе хирургических и стоматологических инструментов и материалов растворами средства «Универсал-Дез» механизированным способом

	Этапы проведения очистки
	Режим очистки

	
	Температура,

°С
	Концентрация рабочего

раствора (по препарату), %
	Время

выдержки, мин

	Замачивание в ультразвуковой установке при

полном погружении изделий в раствор средства и заполнении им полостей и каналов изделий:
	Не менее 18
	0,1
	

	- из металлов и стекла
	
	
	5

	- из пластмасс, резин, стоматологические материалы
	
	
	10

	- изделий, имеющих каналы и полости, зеркал с амальгамой
	
	
	20

	Мойка каждого изделия в том же растворе, в

котором осуществляли замачивание. При помощи ерша или ватно-марлевого тампона, каналов изделий - при помощи шприца:
	Не

регламенти​руется
	
	

	- не имеющих замковых частей каналов и полостей (скальпели, экскаваторы, пинцеты, элеваторы, гладилки, боры твердосплавные,
зеркала цельнометаллические, стоматологические материалы), кроме зеркал с амальгамой
	
	0,1
	1,0

	- имеющих замковые части каналы или полости (ножницы, корнцанги, зажимы, щипцы стоматологические), а также зеркал с амальгамой
	
	0,1
	3,0


  Таблица 13. Режимы предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения, в том числе хирургических и стоматологических инструментов и материалов растворами средства «Универсал-Дез» ручным способом
	Этапы при проведении очистки
	Режимы очистки

	
	Концентрация рабочего раствора (по препарату), %
	Температура

рабочего раствора, °С
	Время выдержки/ обработки, мин

	Замачивание изделий при полном

погружении их в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов изделий;
	
	Не меже 18
	

	- из металлов, стекла, пластика простой конфигурации; стоматологические материалы
	0,5
	
	5

	- изделий, имеющих каналы и полости, инструменты к эндоскопам, из металлов с замковыми частями, стоматологические инструменты
	
	
	10

	- зеркал с амальгамой
	
	
	15

	Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание, с помощью ерша, щетки вятно-марлевого тампона или тканевой (марлевой) салфетки, каналов изделий-  при помощи шприца; 

- изделий, не имеющих замковых частей, каналов или полостей 

-изделий, имеющих замковые части, каналы или полости
	То же
	То же
	1

 3

	Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса)
	Не нормируется
	3

	Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса)
	Не нормируется
	0,5


Таблица 14. Режимы предварительной, окончательной и предстерилизационной очистки гибких эндоскопов растворами средства «Универсал-Дез» ручным способом

	Этапы при проведении очистки
	
	Режимы очистки

	
	Концентрация:

рабочего раствора (по препарату). %
	Температура

рабочего раствора. °С
	Время выдержки/ обработки, мин

	Замачивание изделий (у не полностью погружаемых эндоскопов - их рабочих частей, разрешенных к погружению) при полном погружении в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов
	0,5
	Не менее

18
	10

	Мойка каждого эндоскопа в том же растворе, в котором проводили замачивание:
	0,5
	Тоже
	2

	ГИБКИЕ ЭНДОСКОПЫ:
	
	
	

	• инструментальный канал очищают щеткой для очистки инструментального канала;
	
	
	

	* внутренние каналы промывают при помощи шприца или электроотсоса;
	
	
	3

	* наружную поверхность моют при помощи марлевой (тканевой) салфетки
	
	
	1

	ЖЕСТКИЕ ЭНДОСКОПЫ:
	
	
	

	* каждую деталь моют при помощи ерша или марлевой (тканевой) салфетки;
	
	
	2

	* каналы промывают при помощи шприца
	
	
	2

	Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса)
	Не нормируется
	5

	Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса)
	Не нормируется
	1

	


Таблица №15. Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «Универсал-Дез» при особо опасных инфекциях.
	Объект обеззараживания
	Концентрация

раствора по препарату,

%
	Время

обеззараживания,

мин
	Способ

обеззараживания

	Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, аппаратов
	0,8

1,0
	60

30
	Протирание или орошение 

	Белье загрязненные органическими веществами
	0,8

1,0
	60

30
	Орошение 

	Посуда лабораторная
	1,0
	60
	Погружение 

	Предметы ухода за больными
	0,8

1,0
	120

60
	Погружение 

	Изделия медицинского назначения из коррозионно-

стойкого металла, стекла, пластмассы, резины


	0,8

1,0
	120

60
	Погружение

	Медицинские отходы
	0,8

1,0
	120

60
	Погружение или замачивание 

	Санитарно-техническое оборудование
	0,8

1,0
	60

30
	Протирание или орошение 

	Уборочный инвентарь
	0,8

1,0
	120

60
	Погружение или замачивание 


6. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

6.1 Все работы со средством следует проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками, избегая его попадания в глаза и на кожу.
6.2 Работы со средством способом протирания можно проводить в присутствии людей. После обработки поверхностей растворами средства  «Универсал-Дез» не более 0,5% концентрации нет необходимости последующего удаления остатков средства водой (за исключением кувезов, пеленальных и реанимационных столов в отделениях неонатологии).

6.3  Работы со средством способом орошения следует проводить с зашитой органов дыхания универсальными респираторами типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки В, а глаз - герметичными очками и в отсутствии людей.
При проведении работ в замкнутом пространстве обеспечивают его вентиляцию.

6.4. При работе со средством необходимо соблюдать правила личной гигиены, запрещается курить, пить и принимать пищу. После работы лицо и руки следует вымыть водой с мылом.

6.5 Препарат хранить в герметично закрытой таре, отдельно от продуктов и лекарственных средств, в местах, недоступных для детей.

7. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

7.1 Средство малоопасно, но при применении способом орошения в высоких концентрациях растворов и при неосторожном приготовлении растворов при несоблюдении мер предосторожности возможны случаи отравления, которые выражаются в явлениях раздражения органов дыхания (сухость, першение в горле, кашель), глаз (слезотечение, резь в глазах) и кожных покровов (гиперемия, отечность).

7.2 При попадании средства в глаза немедленно промыть их проточной водой в течение 10-15 минут, затем закапать сульфацил натрия в виде 30% раствора. При необходимости обратиться к врачу.

7.3  При попадании средства на кожу вымыть ее большим количеством воды.

7.4 При появлении признаков раздражения органов дыхания - вывести пострадавшего на свежий воздух, прополоскать рот водой. При необходимости обратиться к врачу.

7.5 При случайном попадании средства в желудок необходимо выпить несколько стаканов воды и 10-20 таблеток активированного угля. Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться к врачу.

8. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СРЕДСТВА «Универсал-Дез»
Дезинфицирующее средство «Универсал-Дез»контролируется по следующим показателям качества: внешний вид, цвет, плотность при 200С, показатель концентрации водородных ионов (рН), массовая доля ЧАС суммарно.


 Определение внешнего вида и цвета

Внешний вид и цвет средства «Универсал-Дез»определяют визуально. Для этого в пробирку из бесцветного стекла внутренним диаметром 30-32 мм вместимостью 50 см3   наливают средство до половины и просматривают в отраженном или проходящем свете.                                                             

Определение показателя концентрации водородных ионов (рН)

рН препарата определяют потенциометрически в соответствии с Государственной Фармакопеей СССР ХI издания  (выпуск 1, с.113) или с помощью ареометра (метод 2).
8.1 Определение массовой доли четвертичных аммониевых соединений (суммарно)

Определяемые катионоактивные соединения анализируют методом двухфазного титрования с использованием в качестве анионактивного реактива - лаурилсульфата натрия, в качестве индикатора – состава на основе метиленового  синего.

Оборудование и реактивы

Весы лабораторные общего назначения 2 класса точности по ГОСТ 24104 с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Бюретка 7-2-25 по ГОСТ 20292.

Колба Кн-1-250-29/32 по ГОСТ 25336 со шлифованной пробкой.

Кислота серная по ГОСТ 4204.

Хлороформ по ГОСТ 20015. 

Натрия сульфат десятиводный, ч.д.а. по ГОСТ 4171.

Метиленовый синий по ТУ 6-09-22-78.

Цетилпиридиний хлорид по ТУ 6-09-15-121-74. 

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Приготовление растворов индикатора, лаурилсульфата натрия и анализируемого препарата:

а) 0,1 г метиленового синего растворяют в 100 см3  дистиллированной  воды. Для получения раствора индикатора берут 30 см3  приготовленного исходного раствора метиленового синего, 6,8 см3  концентрированной серной  кислоты, 113 г натрия сульфата десятиводного и доводят объем дистиллированной водой до 1 дм3,

б) Раствор лаурилсульфата  натрия готовят растворением 0,120 г лаурилсульфата натрия в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 

100 см3   с доведением объема воды до метки. Концентрация этого раствора - 0,004 моль/дм3  .

Поправочный коэффициент приготовленного раствора определяют двухфазным титрованием его 0,004 н. раствором цетилпиридиний хлорида (0,135 г цетилпиридиний хлорида в 100 см3  дистиллированной воды - раствор готовят в мерной колбе).

К 5 см3  или 10 см3  раствора лаурилсульфата натрия прибавляют дистиллированную воду до 50 см3, т.е. 45 см3   и 40 см3  соответственно, затем 25 см3 раствора индикатора и 15 см3  хлороформа. Образовавшуюся двухфазную систему титруют раствором цетилипиридиний хлорида при попеременном сильном взбалтывании колбы с закрытой пробкой  до обесцвечивания нижнего хлороформного слоя;

в) Навеску препарата от 0,8 до 1,2 г, взятую с точностью до 0,0002 г, количественно  переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3 и  объем доводят дистиллированной водой до метки.    

Проведение анализа

В коническую колбу вместимостью 250 см3 вносят 5 см3 раствора лаурилсульфата натрия, прибавляют 40 см3  дистиллированной воды, 25 см3  раствора индикатора и 15 см3  хлороформа.  Получается двухфазная жидкая система с нижним хлороформным слоем, окрашенным в синий цвет. Ее титруют средством при попеременном сильном взбалтывании в закрытой колбе до обесцвечивания нижнего слоя.                 

Обработка результатов                            

Массовую долю суммы ЧАС (Х) в процентах вычисляют по формуле:
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где  0,00378 – средняя масса ЧАС (рассчитана по средней м.м.обоих ЧАС, равной  

                        378), соответствующая 1 см3 раствора лаурилсульфата  натрия 

                         концентрации точно С (С12Н25SO4Nа) = 0,004 моль/дм3 , г: 

                V  - объем  титруемого раствора лаурилсульфата натрия 

             концентрации  С (С12Н25SO4Na) = 0,004,  см3;

       К  -  поправочный коэффициент раствора лаурилсульфата натрия                                   

              концентрации С (С12Н25SO4Na) = 0,004 моль/дм3;

       V1 - объем раствора средства, израсходованный на титрование, см3;

       m – масса анализируемой пробы, г;

      100 – разведение навески;




За результат анализа принимают среднее арифметическое 3-х определений, расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное 0,4%.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа +5% при доверительной вероятности 0,95.

8.2  Определение массовой доли полигексаметиленгуанида гидрохлорида.
Оборудование, реактивы и растворы:

весы лабораторные общего назначения 2 класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г по ГОСТ 24104-88;

бюретка 1-1-2-25-0,1 по ГОСТ 29251-91;

колба коническая КН-1-50- по ГОСТ 25336-82 со шлифованной пробкой;

пипетки 4(5)-1-1, 2-1-5 по ГОСТ 20292-74;

цилиндры 1-25, 1-50, 1-100 по ГОСТ 1770-74;

колбы мерные 2-100-2 по ГОСТ 1770-74;

натрия лаурилсульфат (додецилсульфат) по ТУ 6-09-64-75;

цетилпиридиния хлорид 1-водный с содержанием основного вещества не менее 99,0% производства фирмы "Мерк" (Германия) или реактив аналогичной квалификации;

индикатор бромфеноловый синий, марки чда., по ТУ 6-09-5421-90;

индикатор эозин-метиленовый синий (по Май-Грюнвальду), марки ч., по ТУ МЗ 34-51;

хлороформ по ГОСТ 20015-88;

натрий сернокислый, марки х.ч. или ч.д.а., по ГОСТ 4166-76;

натрий углекислый марки х.ч. или ч.д.а., по ГОСТ 83-79;

калий хлористый, марки х.ч. или ч.д.а., по ГОСТ 4234-77;

вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

спирт этиловый, по ГОСТ 18300.

Подготовка к анализу.

- Приготовление 0,005 н. водного раствора лаурилсульфата натрия.

0,150 г лаурилсульфата натрия растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100 см3 с доведением объема дистиллированной водой до метки.

- Приготовление сухой индикаторной смеси.

Индикатор эозин-метиленовый синий смешивают с калием хлористым в соотношении 1:100 и тщательно растирают в фарфоровой ступке. Хранят сухую индикаторную смесь в бюксе с притертой крышкой в течение года.

- Приготовление 0,05% раствора бромфенолового синего.

Растворяют 0,05 г бромфенолового синего в 20 см3 этилового спирта в мерной колбе вместимостью 100 см3 с доведением объема дистиллированной водой до метки.

- Приготовление 0,005 н. водного раствора цетилпиридиния хлорида.

Растворяют 0,179 г цетилпиридиния хлорида в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100 см3 с доведением объема дистиллированной водой до метки.

- Приготовление карбонатно-сульфатного буферного раствора.

Карбонатно-сульфатный буферный раствор с рН 11 готовят растворением 100 г натрия сернокислого и 10 г натрия углекислого в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 1 дм3 с доведением объема дистиллированной водой до метки.

- Определение поправочного коэффициента раствора лаурилсульфата натрия.

Поправочный коэффициент приготовленного раствора лаурилсульфата натрия определяют двухфазным титрованием раствора цетилпиридиния хлорида 0,005 н. раствором лаурилсульфата натрия.

В мерную колбу вместимостью 50 см3 к 10 см3 раствора цетилпиридиния хлорида прибавляют 10 см3 хлороформа, вносят 30-50 мг сухой индикаторной смеси и приливают 5 см3 буферного раствора. Закрывают колбу пробкой и встряхивают раствор. Титруют раствор  цетилпиридиния хлорида раствором лаурилсульфата натрия. После добавления очередной порции титранта раствор в колбе встряхивают. В конце титрования розовая окраска хлороформного слоя переходит в синюю. Рассчитывают значение поправочного коэффициента К раствора лаурилсульфата натрия по формуле:
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где Vцп – объем 0,005 н. раствора цетилпиридиния хлорида, см3;

      Vдс – объем раствора 0,005 н. лаурилсульфата натрия, пошедшего на титрование, см3.

- Приготовление раствора анализируемого средства.

Навеску анализируемого средства массой 0,8 до 1,2 г, взятую с точностью до 0,0002 г, количественно переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3 и объем доводят дистиллированной водой до метки.

Проведение анализа.

В коническую колбу либо в цилиндр с притертой пробкой вместимостью 50 см3 вносят 5 см3 полученного раствора средства , 10 см3 хлороформа, вносят 0,080 см3 раствора бромфенолового синего и приливают 25 см3 буферного раствора. Закрывают колбу пробкой и встряхивают раствор до обесцвечивания водного слоя. Полученную двухфазную систему титруют 0,005 н. раствором лаурилсульфата натрия. После добавления очередной порции титранта раствор в колбе встряхивают. Изменение окраски водного слоя контролируют, наблюдая в проходящем свете. В конце титрования развивается фиолетовая окраска водного слоя.

Обработка результатов.

Массовую долю полигексаметиленгуанидина гидрохлорида (Х) в процентах вычисляют по формуле: 
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где 0,00133 – масса определяемого действующего вещества, соответствующая 
1 см3 раствора лаурилсульфата натрия с концентрацией точно С (С12H25SO4Na) = 0,005 моль/дм3 (0,005 н.), г;

V – объем раствора лаурилсульфата натрия с концентрацией С (С12H25SO4Na) = 0,005 моль/дм3 (0,005 н.), пошедший на титрование ПГМГ (см. п. 1.3.), см3;

К –  поправочный коэффициент раствора лаурилсульфата натрия с концентрацией С (С12H25SO4Na) = 0,005 моль/дм3 (0,005 н.);

m  – масса анализируемой пробы, г;

V1 – объем, в котором растворена навеска средства, равный 
100 см3;

V2 – объем аликвоты анализируемого раствора, отобранной для титрования (5 см3). 

За результат анализа принимают среднее значение двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное 0,5%.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа  ±6,0% при доверительной вероятности 0,95. Результат анализа округляется до первого десятичного знака после запятой.
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«УНИВЕРСАЛ-ДЕЗ»

Нұсқаулық емдік-профилактикалық мекемелердің медицина қызметкерлеріне, дезинфекциялау станцияларының, дезинфекциялау қызметімен шұғылдануға құқығы бар басқа да мекемелердің жұмыскерлеріне арналған 

1. ЖАЛПЫ МАҒЛҰМАТТАР 


1.1 «Универсал-Дез» құралы иістеушілердің иісі ашық-жасыл немесе жасыл түсті мөлдір сұйықтық түріндегі концентратты білдіреді. Құрамында әсер етуші заттар (ӘЗ) ретінде келесілер бар:  10,6 + 3,9 % сомасында ТАҚ кешені (Алкил диметил бензил аммоний хлорид және дидецил димитил аммоний хлорид), Полигексаметилен бигуанид гидрохлорид (ПГМГ) 2,5 + 1,5%,  изопропанол, жемірілу тежегіштері, иістеушілер және басқа да функционалдық қоспалар. рН – 7+0,5  Өндіруші қаптамасындағы құралдың жарамдылық мерзімі 5 жылды құрайды, ал жұмыс ерітіндісінің жарамдылық мерзімі оны беті жабылған ыдыстарда сақтайды деген шартпен 24 тәулік.

Құрал дозаторы бар 1 литр флакондарда, сыйымдылығы 5 л канистраларда шығарылады. 


1.2 Құрал грамтеріс және грамоң бактерияларға (туберкулез қоздырғыштарын қоса алғанда); вирустарға (жіті респираторлық вирустық инфекциялардың, герпестің, полиомиелиттің, А, В және С гепатиттерінің, АИВ, аденовирустардың, тұмаудың, соның ішінде H5N1 және AH1N1 штаммдарының қоздырғыштарын қоса алғанда), Кандид және Дерматофитон текті саңырауқұлақтарға, ал осылай гельминтозов ішекті қоздырушыларға қатынаста овоцидными қасиеттермен ие болып жатыр.

Құрал үш еселі синергетикалық әсермен ие болады : аммонилаушы, жуушы дезодорирующим және ; құрал т.ч жағымсыз иiстер толық бейтарап қалдырып жатыр. Сулайдың иiсі, бөлмелерде зеңдерден, бөтен иiстерден шірік иiстерден, иiстен жатқан ауру).

Сумен құрал жақсы араласады, қатудан және келесі ерітуден кейін өз қасиеттер сақтап жатыр.

Құрал жұмыстанхатын объекттер бүлдірмейді, кездемелер түсін жоғалтпайды, органикалық ластанулар бекітпейді, металлдардың коррозиялары шақырмайды.


1.3 «Универсал-Дез» құралы теріге жағу немесе асқазанға енгізу кезінде жіті уыттылық параметрлері бойынша қауіптілігі төмен заттардың 4-класына жатады (ГОСТ 12. 1.007-76) және К.К.Сидорова классификация бойынша балаққа енгізуде жаттығу уламайтын заттарға 5 классқа.  Бір рет әсер ету кезінде құрал теріге әлсіз жергілікті-тітіркендіру әсерін және көздің шырышты қабығына орташа тітіркендіргіш әсерін береді. Бу түрінде ингаляциялық әсер ету кезінде ұшқыштық дәрежесі бойынша уыттылығы төмен, тері-резорбциялық және сенсибилизациялық әсер бермейді. 

Құралдың жұмыс ерітінділері теріге тітіркендіру әсерін бермейді, көздің шырышты қабығына әлсіз тітіркендіргіш әсер береді.
Жұмыс аймағы ауасындағы ЧАС ШРК 1 мг/м3 құрайды. 

Жұмыс аймағы ауасындағы полигексаметиленгуанидин гидрохлоридінің ШРК - 2 мг/м3 (аэрозоль).

- құрал катиондық ББЗ болып жатыр және үйлесімді емес сабындармен, ұнтақтармен және анион ББЗ.


1.4 «Универсал-Дез» құралы балалар бөлімін қоса алғанда, кез келген саладағы емдік-профилактикалық мекемелерде қолдануға арналған:

- медициналық мақсаттағы бұйымдарды - хирургиялық (қатты және иілгіш эндоскоптарды, олардың құрал-саймандарын қоса алғанда), стоматологиялық (айналып тұратындарын қоса алғанда), наркозды-тыныс алу жабдықтарының элементтері және олардың керек-жарақтары (соның ішінде анестезиологиялық шлангтар) – қолмен басқарылатын және механикаландырылған (ультрадыбысты қолданып) тәсілмен дезинфекциялау үшін (соның ішінде зарарсыздандыру алдындағы тазалаумен бірге);

- стоматологиялық материалдар мен жабдықтарды –  альгинатты, силикон материалдардан, полиэфирлі шайырдан жасалған қалыптар; металдан, керамикадан, пластмассадан және басқа да материалдардан жасалған тіс протез дайындамалары; бедерлі қасықтар; артикуляторлар; сілекей сорғыштар, сору қондырғылары; түкіргіштерді және т.б. - қолмен басқарылатын және механикаландырылған (ультрадыбысты қолданып) тәсілмен дезинфекциялау үшін (соның ішінде зарарсыздандыру алдындағы тазалаумен, соның ішінде  механикаландырылған тәсілмен бірге);

- медициналық мақсаттағы бұйымдарды (қатты және иілгіш эндоскоптарды және олардың құрал-саймандарын, хирургиялық, стоматологиялық құрал-саймандарды, соның ішінде айналып тұратын, сонымен қатар стоматологиялық материалдарды қоса алғанда) қолмен басқарылатын және механикаландырылған (ультрадыбысты қолданып) тәсілмен зарарсыздандыру алдындағы және соңғы тазалау үшін;

- бөлмелердегі беттерді, қатты және жұмсақ жиһаздарды, еденнің кілем жабындарын, қойылған заттарды, аппараттардың беттерін, аспаптарды, санитарлық-техникалық жабдықтарды; төсек-орындарды, ыдыстарды (соның ішінде зертханалық), ыдыстарды жууға арналған заттарды, резеңке кілемшелерді, жинау инвентарлары мен материалдарын, ойыншықтарды, науқастарға күтім жасау заттарын, жеке гигиена заттарын ағымдағы және соңғы дезинфекциялау үшін;

- кувездерді, реанимациялық және құндақтау үстелдерін дезинфекциялау үшін;

- медицина қалдықтарын – бір рет қолданылатын медициналық мақсаттағы бұйымдарды, таңу материалдарын, бір рет қолданылатын төсек-орындарды және т.б. ЛПУ жояр алдында дезинфекциялау;

- санитарлық көліктерді, темір жол көліктерін, метрополитенді және әскери нысандарды дезинфекциялау;

- емдік-профилактикалық, балаларға арналған мектепке дейінгі, мектеп және басқа да жалпы білім беру және сауықтыру мекемелерінде, коммуналдық нысандарда, пенитенциарлық және басқа да мекемелерде түбегейлі жинау жүргізу үшін;

- ауаны желдету және кондиционерлеу жүйелерін (тұрмыстық кондиционерлер, сплит-жүйелер, мультиаймақтық сплит-жүйелер, төбе кондиционерлері және т.б.); түрлі нысандардағы ауаны бүрку тәсілімен дезинфекциялау;

- ЕПМ (клиникалық, диагностикалық және бактериологиялық зертханаларды,  неонатология бөлімдерін, перзентханаларды, жаңа туылған сәбилерге арналған палаталарды қоса алғанда), балаларға арналған және пенитенциарлық мекемелерді, инфекция ошақтарын жинау және дезинфекциялау үшін;

- бөлмелер мен тұтынушылар базарларындағы, коммуналдық нысандардағы, қонақүйлердегі, жатақханалардағы, бассейндердегі, моншалардағы, сауналардағы, адамдар көп жиналатын жерлердегі жабдықтарды; қоғамдық тамақтану және азық-түлік саудасы кәсіпорындарындағы бөлмелерді, жабдықтарды, құрал-саймандарды, ыдыстарды дезинфекциялау және жуу;

- бөлмелерді, жабдықтарды, құрал-саймандарды, арнайы киімдерді, шаштараз, массаж және косметика салондарындағы, сұлулық салондарындағы, кір жуу орындарындағы, клубтардағы, санитарлық шаралар жүргізілетін мекемелердегі және халыққа қызмет көрсету саласындағы басқа да нысандардағы ауаны дезинфекциялау; 

- саңырауқұлақ этиологиясы инфекцияларын (дерматофития) профилактикалау мақсатында аяқ киімдерді дезинфекциялау;

- қоқыс жинайтын жабдықтарды, қоқыс тасымалдағыштарды, қоқыс бактарын және қоқыс жинағыштарды, қоқыс құбырларын дезинфекциялау, тазалау, жуу және дезодорациялау;

- канализацияға ағызу науасы жоқ автономдық әжетханалардың жинақтайтын бактарының ішіндегілерді, сонымен қатар автономдық әжетханалар мен биоәжетханалардың кабиналарындағы беттерді залалсыздандыру.

2.  «Универсал-Дез» ҚҰРАЛЫНЫҢ ЖҰМЫС ЕРІТІНДІЛЕРІН ДАЙЫНДАУ 

«Универсал-Дез» құралының ерітінділерін кез келген материалдан жасалған ыдыстарда құралды суқұбыры сумен араластыру жолымен дайындайды. Жұмыс ерітінділерін дайындау кезінде 1-кестеде берілген есептеулерді басшылыққа алған жөн.

1-кесте. «Универсал-Дез» құралының жұмыс ерітінділерін дайындау

	Жұмыс ерітіндісінің концентрациясы 

(препарат бойынша),

%
	Көлемі төмендегідей жұмыс ерітіндісін дайындау үшін қажетті «Универсал-Дез» құралы мен судың мөлшері:

	
	1л
	10л

	
	Құрал, мл
	Су, мл
	Құрал, мл
	Су, мл

	0,1
	1,0
	999,0
	10,0
	9990,0

	0,25
	2,5
	997.5
	25,0
	9975,0

	0,3
	3,0
	997,0
	30,0
	9970,0

	0,4
	4,0
	996,0
	40,0
	9960,0

	0,5
	5,0
	995,0
	50,0
	9950,0

	0,6
	6,0
	994,0
	60,0
	9940,0

	0,8
	8,0
	992,0
	80,0
	9920,0

	1,0
	10,0
	990,0
	100,0
	9900,0

	1,5
	15,0
	985,0
	150,0
	9850,0

	2,0
	20,0
	980,0
	200,0
	9800,0

	2,5
	25,0
	975,0
	250,0
	9750,0

	3,0
	30,0
	970,0
	300,0
	9700,0

	3,5
	35,0
	965,0
	350,0
	9500,0


3. Түрлі нысандарды дезинфекциялау үшін  

«Универсал-Дез» ҚҰРАЛЫН ҚОЛДАНУ

3.1 «Универсал-Дез» құралының ерітінділерін осы нұсқаулықтың 1.4-тармағына сәйкес ММБ, бөлмелердегі беттерді, ауаны, жабдықтарды, қатты және жұмсақ жиһаздарды, санитарлық-техникалық жабдықтарды, төсек-орындарды, ыдыстарды (соның ішінде зертханалық), ыдыстар жууға арналған заттарды, жинау инвентарларын және материалдарын, науқастарға күтім жасау заттарын, жеке гигиена заттарын, ойыншықтарды, резеңке кілемшелерді, аяқ киімдерді, медицина қалдықтарын және басқаларын дезинфекциялау үшін қолданады. 

3.2 Құрал профилактикалық, сондай-ақ эпидемиологиялық көрсеткіштер бойынша ошақтық (ағымдағы және қорытынды) дезинфекциялауды жүргізу, сонымен қатар медициналық қалдықтарды дезинфекциялау үшін қолданылады. 

Дезинфекциялауды сүрту, салып қою, батыру және сулау тәсілдерімен жүргізеді.  Сүрту тәсілімен залалсыздандыруды науқастар бар жерде көз бен тыныс алу органдарын қорғауға арналған жеке қорғаныс құралдарын қолданбай, резеңке қолғаптар киіп жүргізеді. Сулау тәсілімен дезинфекциялау көз бен тыныс алу органдарын қорғау құралдарын қолданып жүргізіледі.

3.3 Бөлмелердегі беттерді (еден, қабырға және басқалары), қатты жиһазды, жабдықтарды 1м2-қа 100 мл шығын нормасымен құрал ерітіндісіне малынған шүберекпен сүртеді; кеуекті, кедір-бұдыр және тегіс емес беттерді өңдеу кезінде құрал шығынының рұқсат етілетін нормасы 100-ден 150 мл/м2 дейін құрайды. Құралдың жұмыс ерітіндісін дезинфекциялаудан кейін өңделген беттерден жуу талап етілмейді. 

3.4 Санитарлық-техникалық жабдықтарды (ванналар, раковиналар, унитаздар және басқалары) құрал ерітіндісімен щетка немесе ысқы көмегімен 1м2-қа 100 мл шығын нормасымен екі рет сүрту немесе 15 минут интервалмен екі рет сулау тәсілімен өңдейді, дезинфекциялауды аяқтағаннан кейін оны сумен жуады.

 
3.5 Нысандарды сулау тәсілімен өңдеуді біркелкі және молынан сулауды қамтамасыз ете отырып, осы мақсат үшін рұқсат етілген гидропульт, автомакс, аэрозольді генератор немесе басқа да аппараттар көмегімен жүргізеді (шығын нормасы - «Квазар» типті бүріккішті қолдану кезінде 150 мл/м2 - 200 мл/м2, гидропультті қолдану кезінде 300-350 мл/м2; 150-200 мл/м3 – аэрозольді генераторларды қолдану кезінде).

      
Дезинфекциялау үшін ұстау уақыты аяқталғаннан кейін жұмыс ерітіндісінің қалдығын қажет болған кезде беттерден құрғақ шүберекпен тазалайды. Жабық, желдетілмейтін бөлмелерді сулау тәсілімен өңдеу кезінде дезинфекциялау процесі аяқталғаннан кейін оларды 15 минут ішінде желдету ұсынылады. 

3.6 Ыдыстарды тағам қалдықтарынан босатып, 1 жинаққа 2 л есебімен дезинфекциялау ерітіндісіне толығымен батырады. Дезинфекциялауды аяқтағаннан кейін ыдысты 3 минут ішінде сумен жуады.

3.7  Зертхана, дәріхана ыдыстарын, ыдыстарды жууға арналған заттарды 10 бірлікке 2 л есепппен дезинфекциялау ерітіндісіне толығымен батырады. Дезинфекциялауды аяқтағаннан кейін ыдысты 3 минут ішінде сумен жуады. 

3.8 Төсек-орындар мен киімдерді құрғақ киім-кешектің 1 кг-на 4 л есеппен құрал ерітіндісіне малып қояды. Дезинфекциялау аяқталғаннан кейін төсек-орындар мен киімдерді жуады және шаяды. 

3.9 Науқастарға күтім жасау заттарын, жеке гигиена құралдарын, ойыншықтарды, резеңке кілемшелерді дезинфекциялау ерітіндісіне толығымен батырады немесе құрал ерітіндісіне малынған шүберекпен сүртеді. Ірі ойыншықтарды сулау тәсілімен өңдеуге болады. Дезинфекциялаудан кейін оларды 3 минут ішінде ағын сумен жуады, ірі ойыншықтарды – желге шығарады.      

3.10 Жинау материалдарын құрал ерітіндісіне малып қояды, инвентарды малып қояды немесе құрал ерітіндісіне малынған шүберекпен сүртеді, дезинфекциялауды аяқтағаннан кейін шаяды және кептіреді.   

3.11 Түрлі инфекциялық аурулар кезінде дезинфекциялау үшін «Бигуанид-Дез» құралының ерітіндісін 2-6-кестелерде берілген режимдер бойынша қолданады.

3.12 Түрлі мекемелердегі түбегейлі жинауды 8-кестеде берілген режимдерге сәйкес жүргізеді. 

3.13 Коммуналдық, спорттық, мәдени, әкімшілік нысандарды, қоғамдық тамақтану нысандарында, базарларда, балаларға арналған және басқа да мекемелерде беттер мен нысандарды дезинфекциялауды бактериялы (туберкулезден басқа) инфекциялар кезінде дезинфекциялау үшін ұсынылған режимдерге сәйкес жүргізеді (2-кесте). 

Пенитенциарлық мекемелерде дезинфекциялауды 3-кестеде ұсынылған режимдерге сәйкес жүргізеді. 

3.14 Қызмет көрсету саласындағы нысандардағы (шаштараздар, сұлулық салондары, косметика салондары және т.б.) беттерді, жабдықтарды, құрал-саймандарды дезинфекциялауды вирус инфекциялары кезінде нысандарды дезинфекциялау үшін ұсынылатын режимдерге сәйкес жүргізеді (4-кесте). 

3.15 Моншаларда, сауналарда, бассейндерде дезинфекциялауды дерматофития кезінде нысандарды дезинфекциялау үшін ұсынылатын режимдерге сәйкес (5-кесте) және қажет болған кезде, зеңмен зақымдану кезінде өңдеу үшін ұсынылатын режимдер бойынша (6-кесте) жүргізеді. 

3.16 Санитарлық көлік нысандарын өңдеуді 4-кестеде көрсетілген режимдер бойынша жүргізеді. 

3.17 Көп рет қолданылатын түрлі қалдықтарды жинағыштар (инфекция жұқтырған және жұқтырмаған) 7-кестенің режимдеріне сәйкес күн сайын жуылады және сүрту немесе сулау тәсілдерімен залалсыздандырылады. 

3.18 Кувездерді дезинфекциялау;

Түрлі инфекциялар кезінде кувездің беттері мен оның керек-жарақтарын 100 мл/м2 өңделетін бет шығын нормасымен құралдың тиісті ерітіндісіне малынған шүберекпен мұқият сүртеді. Экспозиция уақыты аяқталғаннан кейін кувез беттерін зарарсыздандырылған суға молымен малынған зарарсыздандырылған мата майлықпен екі рет сүртеді, содан соң зарарсыздандырылған жаялықпен құрғатып сүртеді. Өңдеуді аяқтағаннан кейін кувездерді 15 минут ішінде желдетіп алу қажет. 

Ылғалдағыш резервуары, металл толқынбасқыш, ауа жинау құбырлары, шлангтар, оттегіні дайындау түйіндері түріндегі керек-жарақтарды тиісті жұмыс ерітіндісі бар ыдысқа толығымен батырады. Дезинфекциялау аяқталғаннан кейін барлық керек-жарақтарды құбыр немесе шлангтар арқылы ауа айдау арқылы әр қайсысын 3 минуттан зарарсыздандырылған суға екі рет батыру жолымен жуады. Керек-жарақтарды зарарсыздандырылған мата майлықтар көмегімен, ал каналдарды ыстық ауа көмегімен кептіреді. 

Түрлі инфекциялар кезінде кувездерді өңдеуді 2-5-кестелерде көрсетілген режимдерге сәйкес сүрту тәсілімен жүргізеді. 

3.19 Наркозды-тыныс алу аппаратураларының, анестезиологиялық жабдықтардың керек-жарақтарын құралдың жұмыс ерітіндісі бар ыдысқа толығымен батырады. Дезинфекциялауды аяқтағаннан кейін барлық керек-жарақтарды кемінде 5 минутқа түтіктер және шлангтар арқылы зарарсыздандырылған су жіберу арқылы зарарсыздандырылған суға батыру жолымен шаяды. Түрлі инфекциялар кезінде наркозды-тыныс алу аппаратураларының, анестезиологиялық жабдықтардың керек-жарақтарын өңдеуді 2-5-кестелерде көрсетілген режимдерге сәйкес жүргізеді.           

3.20 Ауаны, ауаны желдету және кондиционерлеу жүйелерін (тұрмыстық кондиционерлер, сплит-жүйелер, мультиаймақтық сплит-жүйелер, төбе кондиционерлері және т.б.) дезинфекциялауды құралдың жұмыс ерітінділерін шашу тәсілімен жүргізеді: 30 минут экспозиция кезінде 0,6% немесе 15 минут экспозиция кезінде 0,8%. Өңдеуді өңделетін бөлменің 100 мл/м3 есебінен жүргізеді. Жабық, желдетілмейтін бөлмелерді өңдеу кезінде дезинфекциялау процесі аяқталғаннан кейін оларды 15 минут ішінде желдету ұсынылады. 

4. Медициналық мақсаттағы бұйымдарды дезинфекциялау, соның ішінде зарарсыздандыру алдындағы тазалаумен біріктірілген дезинфекциялау үшін 

«Универсал-Дез» ҚҰРАЛЫН ҚОЛДАНУ 

4.1 Медициналық мақсаттағы бұйымдарды дезинфекциялауды, соның ішінде зарарсыздандыру алдындағы тазалаумен біріктірілген дезинфекциялауды қақпақтары жабылатын пластмасса немесе эмаль (эмалі бүлінбеген) ыдыстарда жүзеге асырады.

4.2. Медициналық мақсаттағы бұйымдарды, бұйымдардағы көзге көрініп тұрған ластарды мата майлықтардың көмегімен тез арала тазалап тастауды қамтамасыз ете отырып,  оларды қолданып болған соң бірден құралдың жұмыс ерітіндісіне толығымен батыру қажет. Қолданылған майлықтарды бөлек ыдысқа салады, дезинфекциялайды, содан соң жояды. 

Каналдар мен қуыстарды ауа тығындарының пайда болуының алдын ала отырып, құрал ерітіндісімен толтырады. Каналдар арқылы шприц немесе басқа құралды қолданып ауа жіберумен кезектестіре отырып, құрал ерітіндісін айдайды. Процедураны биологиялық ластарды толығымен тазалағанға дейін бірнеше рет қайталады.

Ағытпалы бұйымдарды ерітіндіге бөлшектелген күйінде батырады. Құлыпты бөліктері бар бұйымдарды ерітіндінің бұйымның құлып бөлігі облысындағы қатынау қиын жерлеріне жақсы енуі үшін бірнеше рет қозғалыс жасау арқылы ашылған күйінде батырады.    Бұйым үстіндегі құрал қабатының қалыңдығы 1 см кем болмауы керек.

4.3. Дезинфекциялау үшін ұстау уақыты аяқталғаннан кейін бұйымды ыдыстан алады және құрал қалдықтарынан ағын ауыз сумен кемінде 5 минут жуады, каналдарды шаю суының жуылып жатқан бұйымы бар ыдысқа ағуына жол бермей, шприц немесе электр сорғы көмегімен жуады. 

4.4 Түрлі инфекциялар кезінде қалыптарды, тіс протездерінің дайындамаларын  дезинфекциялау режимдері 2-5-кестелерде көрсетілген.

4.5 Тіс протездерінің дайындамаларын қолмен басқарылатын және механикаландырылған тәсілмен (ультрадыбысты қолданып) дезинфекциялауды, соның ішінде тазалаумен біріктірілген дезинфекциялауды эпидемияға қарсы қауіпсіздік шараларын сақтай отырып – резеңке қолғаптар, алжапқыш кию, 9-10-кестелерде көрсетілген режимдерге сәйкес оларды жұмыс ерітіндісіне батыру жолымен жүргізеді. Дезинфекциялауды аяқтағаннан кейін қалыптар мен тіс протездерінің дайындамаларын әр жағынан 0,5 минуттан ағын сумен шаяды немесе суы бар ыдысқа 5 минутқа батырады, содан соң оларды ауада кептіреді. Құралдың бедерлерді өңдеуге арналған жұмыс ерітіндісін бір апта ішінде бірнеше рет қолданады, бірақ өңделетін бедерлердің саны 1 жұмыс ваннасына 50 данадан аспауы тиіс. Ерітіндінің сыртқы түрінің өзгеруінің алғашқы белгілері пайда болған кезде оны тез арада ауыстыру қажет. Қалыптарды, тіс протездерінің дайындамаларын қолмен басқарылатын және механикаландырылған әдістермен (ультрадыбысты қолданып) тазалау режимдерін 12-13-кестелерде көрсетілген режимдерге сәйкес жүргізеді.
4.6 Стоматологиядағы сору жүйелерін құралдың 1 л мөлшердегі 0,5% концентрациясының жұмыс ерітіндісін қолдана отырып дезинфекцияланады, ерітінді қондырғының сору жүйесі арқылы 2 минут бойы жіберіледі. Содан соң құралдың 0,5% ерітіндісін 30 минут бойы жағылған күйінде қалдырады (осы уақыт ішінде сору жүйесін қолданбайды). Процедураны күніне 1-2 рет жүзеге асырады, соның ішінде – жұмыс ауысы аяқталғаннан кейін.

Алдын ала тазалау процесіне ерекше назар аударады. Жабдықты өңдеуге эндоскоптық манипуляциялардан кейін бірден кіріседі (биологиялық ластанулардың кеуіп қалуларына жол бермеңіз). Бұл ретте төмендегі ұсыныстарды қатаң сақтаңыз:

4.6.1 Эндоскоптың, соның ішінде объективтің сыртқы бетіндегі көзге көрінетін ластарды құрал ерітіндісіне малынған мата (дәке) майлықпен басқару блогынан дисталды ұшқа дейінгі бағытта тазалайды. 

4.6.2 Клапандарды, қақпақшаларды эндоскоптан алады және эндоскоптың барлық сыртқы беттерінің ерітіндімен жанасуын қамтамасыз ете отырып, оны құрал ерітіндісіне батырады. Эндоскоптың барлық каналдарын көзге көрінетін биогенді ластарды толығымен шайғанға дейін құрал ерітіндісі мен ауаны кезектестіріп жіберу арқылы шаяды.

4.6.3 Бұйымдарды жұмыс ерітіндісіне толығымен батыру арқылы малып қояды және онымен бұйымның қуыстары мен каналдарын толтырады. 

4.6.4 Бұйымдарды барлық каналдарды толығымен тазаланғанға дейін арнайы керек-жарақтарды қолданып, салып қою жүргізілген ерітіндіде жуады.

4.6.5 Эндоскоптарды және оның құрал-саймандарын жууды алдымен 5 минут ішінде ағын ауыз сумен, содан соң 1 минут ішінде тазартылған сумен жүргізеді. 

4.7 Тиісті инфекциялар кезінде ММБ дезинфекциялау режимдері 2-5-кестелерде көрсетілген. ММБ зарарсыздандыру алдындағы тазалаумен біріктірілген, қолмен басқарылатын және механикаландырылған тәсілдермен дезинфекциялау режимдері 9-11-кестелерде көрсетілген. 

5. Медициналық мақсаттағы бұйымдарды дезинфекциялаумен біріктірілмеген зарарсыздандыру алдындағы тазалау; эндоскоптар мен олардың құрал-саймандарын зарарсыздандыру алдында және соңғы тазалау  үшін 

   «Универсал-Дез» ҚҰРАЛЫНЫҢ ЖҰМЫС ЕРІТІНДІЛЕРІН ҚОЛДАНУ 

5.1 Аталған бұйымдарды дезинфекциялаумен біріктірілмеген зарарсыздандыру алдында тазалауды Осы құралды қолдану жөніндегі нұсқалыққа (әдістемелік нұсқауларға) сәйкес оларды дезинфекциялаудан (ҚР аумағында тіркелген және осы мақсат үшін ЕПМ қолдануға рұқсат етілген «Универсал-Дез» құралымен) және осы құралдың қалдықтарынан ауыз сумен шайғаннан кейін жүргізеді.

5.2 Эндоскоптарды және иілгіш эндоскоптарға арналған медициналық құрал-саймандарды зарарсыздандыру алдындағы немесе соңғы тазалауды эндоскоп жабдықтарын өндірушілердің ұсыныстарын есепке ала отырып жүргізеді. 

5.3 Құралдың жұмыс ерітінділерін 24 күннен аспайтын мерзім ішінде бірнеше рет зарарсыздандыру алдындағы тазалау үшін қолдануға болады, тек егер оның сыртқы түрі өзгермесе. Сыртқы түрінің өзгеруінің алғашқы белгілері (түсінің өзгеруі, ерітіндінің лайлануы және т.б.) пайда болған кезде ерітіндіні ауыстырған жөн. 

Ультрадыбысты қондырғыда қолданылатын жұмыс ерітінділерін бір рет қолданады.

2-кесте. Бактериялық (туберкулезден басқа) инфекциялар кезінде нысандарды «Универсал-Дез» құралының ерітіндісімен дезинфекциялау режимдері 

	Залалсыздандыру нысандары
	Жұмыс ерітіндісінің концентрациясы (препарат бойынша), %
	Залалсыздандыру уақыты (мин)
	Залалсыздандыру тәсілі

	Бөлмелердегі беттер (еден, қабырға), қатты және жұмсақ жиһаздар, кілемдер және басқа да еден жабындары, аспаптар, жабдықтар 
	0,1

0,25

0,3
	30

15

5
	Сүрту, щетка көмегімен өңдеу Сулау

	Санитарлық көлік нысандарындағы беттер*
	0,25

0,3

0,4
	60

30

15
	Сүрту 

Сулау

	Биологиялық сұйықтықтармен (қан және басқалары) ластанған науқастарға күтім жасау заттары 
	0,3

0,4

0,5
	60

30

15
	Батыру 

Сүрту

	Биологиялық сұйықтықтармен (қан, бөлінулер және басқалары) ластанған науқастарға күтім жасау заттары
	0,5

1,0
	90

30
	Батыру 

Сүрту

	Бөлінулермен ластанбаған төсек-орындар 
	0,25

0,3
	60

30
	Салып қою

	Бөлінулермен ластанған төсек-орындар
	0,5

1,0
	60

30
	Салып қою

	Тағам қалдықтары жоқ ыдыстар 
	0,25

0,5
	30

5
	Батыру

	Тағам қалдықтары бар ыдыстар 
	0,25

0,5
	60

30
	Батыру

	Зертханалық және дәріхана ыдыстары; ыдыстарды жууға арналған заттар 
	0,25

0,5
	60

30
	Батыру

	Ойыншықтар (пластмассадан, резеңкеден, металдан жасалған)
	0,5
	30
	Батыру 

Сүрту 

Сулау (ірі)

	Жинау материалдары 
	0,5

1,0
	60

30
	Батыру

	Санитарлық-техникалық жабдықтар
	0,5

0,4
	30

15
	Сүрту

	
	0,3

0,4

0,5
	60

30

15
	Сулау

	Медициналық мақсаттағы бұйымдар, соның ішінде эндоскоптар және олардың құрал-саймандары, стоматологиялық құрал-саймандар мен материалдар 
	0.25

03
	15

5
	Батыру

	Кувездер; наркозды-тыныс алу аппаратураларының, анестезиологиялық жабдықтардың құрал-саймандары 
	0.25
	15
	Сүрту


Ескертпе: * - беттер мен жабдықтар органикалық субстраттармен ластанған кезде өңдеуді вирус инфекциялары кезіндегі режимдер бойынша жүргізеді 

3-кесте. Туберкулез кезінде нысандарды «Универсал-Дез» құралының ерітінділерімен дезинфекциялау режимдері.

	Залалсыздандыру нысандары
	Жұмыс ерітіндісінің концентрациясы (препарат бойынша), %
	Залалсыздандыру уақыты, мин
	Залалсыздандыру тәсілі

	Бөлмелердегі беттер (еден, қабырға), еден жабындары (кілемнен басқа), қатты жиһаздар, аспаптар, жабдықтар 
	0,25

0,5
	25

15
	Сүрту 

Сулау

	Жұмсақ жиһаздар, кілем жабындары
	1,0

1,5
	60

30
	Сүрту, щетка көмегімен өңдеу

	Тағам қалдықтары жоқ ыдыстар
	0,3
	15
	Батыру

	Тағам қалдықтары бар ыдыстар
	1,5

2,0

3,0
	60

30

15
	Батыру

	Дәріхана, зертхана ыдыстары; ыдыстарды жууға арналған заттар 


	1,5

2,0

3,0
	60

30

15
	Батыру

	Бөлінулермен ластанбаған төсек-орындар 
	1,0

1,5
2,0
	60

30

15
	Салып қою

	Бөлінулермен ластанған төсек-орындар 
	1,5

2,0

3,0
	90

60

30
	Салып қою

	Науқастарға күтім жасау заттары
	1,0

2,0

3,0
	90

60

30
	Батыру 

Сүрту

	Ойыншықтар
	0,5

1,0

2,0
	90

60

30
	Батыру 

Сүрту

	Санитарлық-техникалық жабдықтар
	1,0

1,5
	60

15
	Сүрту 

Сулау

	Кувездер; наркозды-тыныс алу аппаратураларының, анестезиологиялық жабдықтардың құрал-саймандары 
	0,5


	15


	Сүрту



	Медициналық мақсаттағы бұйымдар, соның ішінде эндоскоптар және олардың құрал-саймандары, стоматологиялық құрал-саймандар мен материалдар 
	0,5
	20
	Батыру

	Жинау материалдары, инвентарь
	1,5

2,0

3,0
	90

60

30
	Батыру 

Сүрту


4-кесте. Вирус этиологиясы инфекциялары (жіті респираторлық вирус инфекциялары, герпес, полиомиелит, А, В және С гепатиттері, АИВ-инфекция, аденовирус, тұмау, соның ішінде H1N1 және AH1N1 штаммдары) кезінде нысандарды «Универсал-Дез» құралының ерітінділерімен дезинфекциялау режимдері 

	Залалсыздандыру нысандары
	Жұмыс ерітіндісінің концентрациясы (препарат бойынша),%
	Залалсыздандыру уақыты, мин.
	Залалсыздандыру тәсілі

	Бөлмелердегі беттер (еден, қабырға), еден жабындары (кілемнен басқа), қатты жиһаздар, аспаптар, жабдықтар 
	0,1

0,5
	60

20
	Сүрту

Сулау

	Жұмсақ жиһаздар, кілем жабындары 
	1,0

1,5
	90

30
	Сүрту, щетка көмегімен өңдеу

	Тағам қалдықтары жоқ ыдыстар
	0,5

1,0
	15

5
	Батыру

	Тағам қалдықтары бар ыдыстар
	1,5

2,5

3,0
	60

30

15
	Батыру

	Дәріхана, зертхана ыдыстары; ыдыстарды жууға арналған заттар 
	1,5

2,5

3,0
	60

30

15
	Батыру

	Бөлінулермен ластанбаған төсек-орындар 
	1,0

1,5
	30

15
	Салып қою

	Бөлінулермен ластанған төсек-орындар 
	1,5

2,5

3,5
	90

60

30
	Салып қою

	Науқастарға күтім жасау заттары
	1,5

2,5

3,5
	90

60

30
	Батыру 

Сүрту

	Ойыншықтар
	1,0

2,0
	30

15
	Батыру 

Сүрту

	Санитарлық-техникалық жабдықтар
	1,0

1,5

2,5
	60

30

15
	Сүрту 

Сулау

	Кувездер; наркозды-тыныс алу аппаратураларының, анестезиологиялық жабдықтардың құрал-саймандары 
	0,5
	15
	Сүрту

	Медициналық мақсаттағы бұйымдар, соның ішінде эндоскоптар және олардың құрал-саймандары, стоматологиялық құрал-саймандар мен материалдар 
	0,5

1,0
	20

15
	Батыру

	Жинау материалдары, инвентарь
	1,5

2,5

3,0
	60

30

15
	Батыру 

Сүрту


5-кесте. Саңырауқұлақ инфекциялары кезінде нысандарды «Универсал-Дез» құралының ерітінділерімен дезинфекциялау режимдері

	Залалсыздандыру нысандары
	Жұмыс ерітіндісінің концентрациясы (препарат бойынша), %
	Залалсыздандыру уақыты, мин
	Залалсыздандыру тәсілі

	
	
	кандидаттар
	дерматофития
	

	Бөлмелердегі беттер (еден, қабырға), еден жабындары (кілемнен басқа), қатты жиһаздар, аспаптар, жабдықтар 
	0,1

0,5
	45

15
	45

15
	Сүрту 

Сулау

	Жұмсақ жиһаздар, кілем жабындары
	0,25 

0,5
	30

-
	-

60 
	Сүрту,

щетка көмегімен өңдеу 

	Тағам қалдықтары жоқ ыдыстар
	0,25 

0,5
	30 

5
	-
	Батыру

	Тағам қалдықтары бар ыдыстар
	0,25 

0,5
	60

30
	-
	Батыру

	Дәріхана, зертхана ыдыстары; ыдыстарды жууға арналған заттар 
	0,25 

0,5 

2,0 

2,5
	60 

30

-

-
	-

-

60 

30
	Батыру

	Науқастарға күтім жасау заттары
	0,5

1,0
1,5

2,0
	60 

30

-

-
	-

-

30 

15
	Батыру 

Сүрту

	Ойыншықтар
	0,25

0,5 

1,0
	60

30
	60 

30
	Батыру 

Сүрту

	Бөлінулермен ластанбаған төсек-орындар
	0,25 

0,5 

1,0
	60

30

-
	-

60 

30
	Салып қою

	Бөлінулермен ластанған төсек-орындар 
	0,5 

1,0 

1,5
	60 

30

-
	-

-

60
	Салып қою

	Санитарлық-техникалық жабдықтар
	1,0

1,5 

2,5 

3,0
	30 

15

-

-
	-

-

30 

15
	Сүрту 

Сулау

	Кувездер; наркозды-тыныс алу аппаратураларының, анестезиологиялық жабдықтардың құрал-саймандары 
	0,25

0,5
	15

-
	-

30
	Сүрту

	Медициналық мақсаттағы бұйымдар, соның ішінде эндоскоптар және олардың құрал-саймандары, стоматологиялық құрал-саймандар мен материалдар 
	0,25

0,5

1,0
	15

-

-
	-

30

15
	Батыру

	Жинау материалдары
	1,0

1,5

2,5

3,0
	60

30

-

-
	-

-

60

30
	Батыру

	Резеңке кілемдер
	2,0

3,0
	-

-
	60

20
	Батыру

Сүрту


6-кесте. Зең саңырауқұлақтарымен зақымдану кезінде нысандарды «Универсал-Дез» құралының ерітінділерімен дезинфекциялау режимдері.

	Залалсыздандыру нысандары  
	Жұмыс ерітіндісінің концентрациясы (препарат бойынша), %
	Залалсыздандыру уақыты, мин.
	Залалсыздандыру тәсілі

	Бөлмелердегі беттер (еден, қабырға), еден жабындары (кілемнен басқа), қатты жиһаздар, аспаптар, жабдықтар 
	0,5
	15
	Сүрту 

Сулау

	Жұмсақ жиһаздар, кілем жабындары
	1,0
	15
	Сүрту, щетка көмегімен өңдеу

	Органикалық субстраттармен ластанған төсек-орындар 
	1,5

2,0
	60

30
	Салып қою

	Ыдыстар, соның ішінде дәріхана және  зертхана ыдыстары
	2,0

2,5 
	60

30
	Батыру

	Жинау материалдары
	2,5 

3,0
	60 

30
	Батыру

	Резеңке кілемдер
	2,0 

2,5 

3,0
	60 

30 

15
	Батыру 

Сүрту


7-кесте. Медициналық қалдықтарды «Универсал-Дез» құралының ерітінділерімен дезинфекциялау режимдері

	
	
	Өңдеу режимдері 

	Өңделетін бұйымдардың түрлері 
	Препарат бойынша жұмыс ерітіндісінің концентрациясы, %
	Дезинфекциялау уақыты, мин
	Өңдеу тәсілі 

	
	Мақта немесе дәке тампондары, дәке, бинттер, қызметкерлердің киімдері және т.б. 
	1,5

2,5

3
	90 

60 

30
	Салып қою

	Медициналық қалдықтар 
	Бір рет қолданылатын ММБ 
	0,5 

1,0
	30 

15
	Батыру

	
	Инфекция жұқтырған медициналық қалдықтарды жинауға және қоюға арналған контейнерлер 
	0,3 

0,5
	30 

15
	Сүрту 

Сулау

	
	Инфекция жұқтырған медициналық қалдықтарды жинауға және жоюға арналған контейнерлер 
	1,0 

1,5
	30 

15
	Сүрту 

Сулау


8-кесте. Емдік-профилактикалық және балалар мекемелерінде түбегейлі жинау жүргізу кезінде  нысандарды «Универсал-Дез» құралының ерітіндісімен дезинфекциялау режимдері 

	Емдік-профилактикалық мекеменің профилі 
	Препарат бойынша жұмыс ерітіндісінің концентрациясы, %
	Залалсыздандыру уақыты, мин
	Залалсыздандыру тәсілі

	Соматикалық, хирургиялық, стоматологиялық, акушерлік және гинекологиялық бөлімдер және кабинеттер, процедура кабинеттері, зертханалар 
	0,1

0,5
	45

15
	Сүрту 

Сулау

	Туберкулездік емдік- профилактикалық мекемелер; пенитенциарлық мекемелер 
	0,5
	15
	Сүрту 

Сулау

	Инфекциялық емдік- профилактикалық мекемелер*
	-
	-
	Сүрту 

Сулау

	Тері-венерологиялық емдік- профилактикалық мекемелер
	0,5
	30
	Сүрту

Сулау

	Балалар мекемелері, әлеуметтік қамсыздандыру мекемелері, коммуналдық нысандар 
	0,25

0,3
	15 

5
	Сүрту


Ескертпе: * тиісті инфекциялар кезіндегі режим.

9-кесте. Медициналық мақсаттағы бұйымдарды (хирургиялық және эндоскоптарға арналған құрал-саймандарды, айналатындарын қоса алғанда стоматологиялық құрал-саймандарды, және материалдарды қоса алғанда) құрал ерітіндісімен механикаландырылған тәсілмен зарарсыздандыру алдындағы тазалаумен біріктірілген дезинфекциялау режимі 

	
	Өңдеу режимдері  

	Өңдеу кезеңі 
	Жұмыс ерітіндісінің концентрациясы

(препарат бойынша), %
	Жұмыс ерітіндісінің температурасы, оС
	Ұстау/өңдеу уақыты, мин

	Құралдың жұмыс ерітіндісіне толығымен батыру және онымен қуыстар мен каналдарды толтыру кезінде бұйымды салып қою* 


	0,5
	18 кем емес 
	10

	Қондырғыдан тыс ағын ауыз сумен шаю
	
	
	5

	Қондырғыдан тыс тазартылған сумен шаю 
	Нормаланбайды 
	1


Ескертпе: * бұйымды жұмыс ерітіндісінде ультрадыбысты өңдеу кезеңінде оларды вирус, бактерия (туберкулезді қоса) және саңырауқұлақ (кандидоздар, дерматофития) инфекциялары кезінде дезинфекциялау қамтамасыз етіледі.

10-кесте. Медициналық мақсаттағы бұйымдарды (хирургиялық құралдарды, айналатындарын қоса алғанда стоматологиялық құрал-саймандарды және материалдарды, эндоскоптардың құрал-саймандарын қоса алғанда) «Универсал-Дез» құралының ерітіндісімен қолмен басқарылатын тәсілмен зарарсыздандыру алдындағы тазалаумен біріктірілген дезинфекциялау режимі.
	Өңдеу кезеңі 
	Өңдеу режимдері  

	
	Жұмыс ерітіндісінің концентрациясы (препарат бойынша), %
	Жұмыс ерітіндісінің температурасы, оС
	Ұстау/өңдеу уақыты, мин

	Бұйымды жұмыс ерітіндісіне толығымен батыру және онымен қуыстар мен каналдарды толтыру кезінде бұйымды  салып қою:
	
	18 кем емес 
	

	- қарапайым конфигурация бұйымдары 
	0,5
	
	20*

	- каналдары мен қуыстары бар құлып бөліктері бар бұйымдар, амальгамасы бар айна 
	0,5
	
	20**
30***

	- эндоскоптарға құрал-саймандар 
	0,5
	
	30

	Ысқы, мақта-дәке тампон немесе мата (дәке) майлық көмегімен әр бұйымды малып қойылған ерітіндіде жуу, каналдарды - с шприц көмегімен: 

- құлып бөліктері, каналдары немесе қуыстары жоқ бұйымдар; 

- құлып бөліктері, каналдары немесе қуыстары бар бұйымдар
	0.5
	Регламенттелмейді 
	1,0 

3,0

	Ағын ауыз сумен шаю (каналдар – шприц немесе электр сорғы көмегімен)
	Нормаланбайды 
	3,0

	Тазартылған сумен шаю (канаттар – шприц немесе электр сорғы көмегімен)
	Нормаланбайды
	1,0


Ескертпелер * конфигурациясы қарапайым бұйымдарды жұмыс ерітіндісіне салып қою кезеңінде оларды бактерия (туберкулезді қоса), вирус (полиомиелитті қоса) және саңырауқұлақ (кандидоэдар және  дерматофития) этиологиясы инфекцияларының қоздырғыштарына қатысты дезинфекциялау қамтамасыз етіледі;

** каналдары мен қуыстары бар құлыпты бөліктері бар бұйымдарды, амальгамасы бар айналарды жұмыс ерітіндісіне салып қою кезеңінде оларды бактерия (туберкулезді қоса), вирус (полиомиелиттен басқа) және саңырауқұлақ (кандидоэдар) инфекцияларының қоздырғыштарына қатысты дезинфекциялау қамтамасыз етіледі;   

*** каналдары мен қуыстары бар құлыпты бөліктері бар бұйымдарды, амальгамасы бар айналарды жұмыс ерітіндісіне салып қою кезеңінде оларды бактерия (туберкулезді қоса), вирус (полиомиелитті қоса) және саңырауқұлақ (кандидоэдар, дерматофития) инфекцияларының қоздырғыштарына қатысты дезинфекциялау қамтамасыз етіледі. 

11-кесте. Қатты және иілгіш эндоскоптарды «Универсал-Дез» құралының ерітіндісімен зарарсыздандыру алдындағы (соңғы) тазалаумен біріктірілген дезинфекциялау режимі    

	Өңдеу кезеңдері 
	Өңдеу режимдері 

	
	Жұмыс ерітіндісінің концентрациясы

(препарат бойынша), %
	Жұмыс ерітіндісінің температурасы, оС
	Ұстау/өңдеу уақыты, мин

	Құралдың жұмыс ерітіндісіне толығымен батыру және онымен қуыстар мен каналдарды толтыру кезінде бұйымды  салып қою* (толығымен батырылмайтын эндоскоптарда – олардың батыруға рұқсат етілген жұмыс бөліктерін) 
	0,5
	18 кем емес 
	20*

	
	0,5
	
	30**

	Әр ерітіндіні салып қою жасалған ерітіндіде жуу:
	Салып қою кезеңінде қолданылған ерітінді концентрациясына сәйкес
	Дәл сондай 
	3

1

	ИІЛГІШ ЭНДОСКОПТАР:
	
	
	

	* құралдар каналын құралдар каналын тазалауға арналған щеткамен тазалайды;
	
	
	

	* ішкі каналдарды шприц немесе электр сорғы көмегімен шаяды;
	
	
	

	* сыртқы беттерді дәке (мата) майлық көмегімен жуады.
	
	
	

	ҚАТТЫ ЭНДОСКОПТАР:
	Салып қою кезеңінде қолданылған ерітінді концентрациясына сәйкес
	
	2

	• әр бөлшекті ысқы немесе дәке (мата) майлық көмегімен жуады.
	
	
	

	• каналдарды шприц көмегімен шаяды.
	
	
	2

	Ағын ауыз сумен шаю (каналдар – шприц немесе электр сорғы көмегімен)
	Нормаланбайды 
	5

	Тазартылған сумен шаю (каналдар - шприц немесе электр сорғы көмегімен)
	Нормаланбайды 
	1


Ескертпе: * бұйымдарды жұмыс ерітіндісіне салып қою кезеңінде оларды бактерия (туберкулезді қоса), вирус (полиомиелиттен, аденовирустан басқа) және саңырауқұлақ (кандидоэдар) этиологиясы инфекцияларының қоздырғыштарына қатысты дезинфекциялау қамтамасыз етіледі. 

** бұйымдарды жұмыс ерітіндісіне салып қою кезеңінде оларды бактерия (туберкулезді қоса), вирус (жіті респираторлық вирус инфекциялары, герпес, полиомиелит, А, В және С гепатиттері, АИВ, аденовирус, тұмау, соның ішінде H5N1 және AH1N1 штаммдары) және саңырауқұлақ (кандидоэдар және дерматофития) этиологиясы инфекцияларының қоздырғыштарына қатысты дезинфекциялау қамтамасыз етіледі. 

12-кесте. Медициналық бұйымдарды, соның ішінде хирургиялық және стоматологиялық құрал-саймандарды және материалдарды «Универсал-Дез» құралының ерітіндісімен   механикаландырылған тәсілмен зарарсыздандыру алдындағы тазалау режимдері 

	Тазалау жүргізу кезеңдері 
	Тазалау режимі 

	
	Температура,

°С
	Жұмыс ерітіндісінің концентрациясы (препарат бойынша), %
	Ұстау уақыты, мин

	Құралдың жұмыс ерітіндісіне толығымен батыру және онымен қуыстар мен каналдарды толтыру кезінде бұйымды ультрадыбысты қондырғыға салып қою:
	18 кем емес 
	0,1
	

	- металл мен әйнектерден жасалған 
	
	
	5

	- пластмассадан, резеңкеден жасалған,  стоматологиялық материалдар 
	
	
	10

	- каналдары және қуыстары, амальгамасы бар айналары бар бұйымдар 
	
	
	20

	Әр бұйымды салып қою жүргізілген ерітіндіде жуу. Ысқы немесе мақта-дәке тампонының көмегімен, бұйым каналдарын – шприц көмегімен:
	Регламенттелмейді 
	
	

	- амальгамасы бар айнадан басқа, құлып бөліктері, каналдары мен қуыстары жоқ (скальпельдер, экскаваторлар, қысқыштар, элеваторлар, тегістегіштер, қатты қорытпалы тарышықтар, бүтін металл айналар, стоматологиялық материалдар) 
	
	0,1
	1,0

	- құлып бөліктері, каналдары мен қуыстары бар (қайшылар, корнцангтар, қысқыштар, стоматологиялық қысқыштар), сонымен қатар амальгамасы бар айналар 
	
	0,1
	3,0


  13-кесте. Медициналық бұйымдарды, соның ішінде хирургиялық және стоматологиялық құрал-саймандарды және материалдарды «Универсал-Дез» құралының ерітіндісімен қолмен басқарылатын тәсілмен зарарсыздандыру алдындағы тазалау режимдері

	Тазалау жүргізу кезеңдері 
	Тазалау режимдері 

	
	Жұмыс ерітіндісінің концентрациясы (препарат бойынша), %
	Жұмыс ерітіндісінің температурасы, °С
	Ұстау / өңдеу уақыты, мин

	Құралдың жұмыс ерітіндісіне толығымен батыру және онымен қуыстар мен каналдарды толтыру кезінде бұйымды салып қою;
	
	18 кем емес 
	

	- металлдардан, әйнектен, жасалған, қарапайым конфигурациялы пластика; стоматологиялық материалдар 
	0,5
	
	5

	- каналдары және қуыстары бар бұйымдар, құлыпты бөліктері бар металдардан жасалған эндоскоптардың құрал-саймандары, стоматологиялық құрал-саймандар 
	
	
	10

	- амальгамасы бар айналар
	
	
	15

	Әр бұйымды ысқы, щетка, мақта-дәке тампонының немесе мата (дәке) майлықтың көмегімен салып қою жүргізілген ерітіндіде жуу , бұйым каналдарын – шприц көмегімен; 

- құлып бөліктері, каналдары мен қуыстары жоқ бұйымдар  

-  құлып бөліктері, каналдары мен қуыстары бар бұйымдар
	Дәл сондай 
	Дәл сондай 
	1

 3

	Ағын ауыз сумен шаю (каналдар – шприц немесе электр сорғы көмегімен)
	Нормаланбайды 
	3

	Тазартылған сумен шаю (каналдар - шприц немесе электр сорғы көмегімен)
	Нормаланбайды  
	0,5


14-кесте. Иілгіш эндоскоптарды «Универсал-Дез» құралының ерітіндісімен қолмен басқарылатын тәсілмен алдын ала, соңғы және зарарсыздандыру алдындағы тазалау режимдері 

	Тазалау жүргізу кезіндегі кезең 
	
	Тазалау режимдері 

	
	Концентрация:

жұмыс ерітіндісінің  (препарат бойынша), %
	Жұмыс ерітіндісінің температурасы, °С
	Ұстау / өңдеу уақыты, мин

	Құралдың жұмыс ерітіндісіне толығымен батыру және онымен қауыстар мен каналдарды толтыру кезінде бұйымдарды салып қою (толығымен батырылмайтын эндоскоптарда – олардың батыруға рұқсат етілген жұмыс бөліктерін)
	0,5
	18 кем емес 
	10

	Әр эндоскопты салып қою жүргізілген ерітіндіде жуу:
	0,5
	Дәл сондай 
	2

	ИІЛГІШ ЭНДОСКОПТАР:
	
	
	

	• құралдар каналын құралдар каналын тазалауға арналған щеткамен тазалайды;
	
	
	

	* ішкі каналдарды шприц немесе электр сорғы көмегімен шаяды;
	
	
	3

	* сыртқы беттерін дәке (мата) майлық көмегімен жуады 
	
	
	1

	ҚАТТЫ ЭНДОСКОПТАР:
	
	
	

	* әр бөлшекті ысқы немесе дәке (мата) майлық көмегімен жуады;
	
	
	2

	* каналдарды шприц көмегімен шаяды 
	
	
	2

	Ағын ауыз сумен шаю (каналдар – шприц немесе электр сорғы көмегімен)
	Нормаланбайды 
	5

	Тазартылған сумен шаю (каналдар - шприц немесе электр сорғы көмегімен)
	Нормаланбайды 
	1


15 -кесте. Түрлі нысанның дәріле- режимдері "Универсал-Дез" тәсілінің ашпаларымен при айрықша қауіпті инфекцияларда. Мәтін аударма үшін

	Залалсыздандыру нысандары
	Жұмыс ерітіндісінің концентрациясы (препарат бойынша), %
	Залалсыздандыру уақыты (мин)
	Залалсыздандыру тәсілі

	Бөлмелердегі беттер (еден, қабырға), қатты және жұмсақ жиһаздар, кілемдер және басқа да еден жабындары, аспаптар, жабдықтар
	0,8
1,0
	60
30
	Сүрту

Сулау

	Бөлінулермен ластанған төсек-орындар
	0,8
1,0
	60
30
	Сулау

	Зертханалық және дәріхана ыдыстары; ыдыстарды жууға арналған заттар
	1,0
	60
	Батыру

	Биологиялық сұйықтықтармен (қан, бөлінулер және басқалары) ластанған науқастарға күтім жасау заттары
	0,8
1,0
	120
60
	Батыру

	- металл мен әйнектерден жасалған 
	0,8
1,0
	120
60
	Батыру

	- пластмассадан, резеңкеден жасалған,  стоматологиялық материалдар 
	0,8
1,0
	120
60
	Батыру

	Санитарлық-техникалық жабдықтар
	0,8
1,0
	60
30
	Сүрту

Сулау

	Жинау материалдары
	0,8
1,0
	120
60
	Батыру


6. САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ 

6.1 Құралмен жасалатын барлық жұмыстарды оның көзге және теріге тиюіне жол бермей, қол терісін резеңке қолғаптармен қорғай отырып жүргізу қажет. 

6.2 Құралмен сүрту тәсілімен жұмыс жасауды адамдар бар жерде жүргізе беруге болады. Беттерді «Универсал-Дез» құралының 0,5% концентрациядан аспайтын ерітіндісімен өңдегеннен кейін құрал қалдығын сумен тазалап алу қажеттілігі жоқ (неонатология бөлімдеріндегі кувездерді, құндақтау және реанимациялық үстелдерді қоспағанда).

6.3  Құралмен сулау тәсілімен жұмыс жасауды тыныс алу жолдарын В маркалы патроны бар РПГ-67 немесе РУ-60М типті әмбебап респираторлармен, ал көзді саңылаусыз көзілдіріктермен қорғай отырып және адамдар жоқ жерде жүргізу қажет. 

Жұмыстарды жабық кеңістікте жүргізу кезінде оны желдетуді қамтамасыз етіңіз.

6.4. Құралмен жұмыс жасау кезінде жеке гигиена ережелерін сақтау керек, шылым шегуге, сусын ішуге және тамақтануға тыйым салынады. Жұмыс жасап болған соң бетіңіз бен қолыңызды сабынды сумен жуыңыз.

6.5 Препаратты балалардың қолы жетпейтін жерлерде тағамдар мен дәрілік құралдардан бөлек саңылаусыз беті жабылған ыдыста сақтаңыз.

7. АЛҒАШҚЫ КӨМЕК ШАРАЛАРЫ 

7.1 Құралдың қауіптілігі төмен, бірақ ерітіндінің жоғары концентрациясымен сулау тәсілімен қолдану кезінде және сақтық шараларын сақтамай ерітіндіні дұрыс дайындамау кезінде тыныс алу органдарының (тамақтың кебуі, жыбырлауы, жөтел), көздің (жас ағу, көздің шаншуы) және тері жабындарының (гиперемия, ісіну) тітіркенуі құбылыстарымен байқалатын улану жағдайлары орын алуы мүмкін.

7.2 Құрал көзге тиген кезде көзіңізді тез арада 10-15 минут ішінде ағын сумен жуыңыз, содан соң 30% ерітінді түріндегі натрий сульфацилін тамызыңыз. Қажет болған жағдайда дәрігерге көрініңіз.

7.3  Құрал теріге тиген кезде оны мол су мөлшерімен жуып тастаңыз.

7.4 Тыныс алу органдарының тітіркенуі белгілері пайда болған кезде – зардап шеккен адамды таза ауаға шығарыңыз, аузын сумен шайыңыз. Қажет болған жағдайда дәрігерге көрініңіз. 

7.5 Құрал байқаусызда асқазанға түскен жағдайда бірнеше стакан су және белсендірілген көмірдің 10-20 таблеткасын ішу қажет. Құспаңыз! Қажет болған жағдайда дәрігерге көрініңіз.

8. «Универсал-Дез» ҚҰРАЛЫНЫҢ САПАСЫН БАҚЫЛАУДЫҢ ФИЗИКАЛЫҚ-ХИМИЯЛЫҚ ЖӘНЕ АНАЛИТИКАЛЫҚ ӘДІСТЕРІ 

 
«Универсал-Дез» дезинфекциялық құралы сапаның келесі көрсеткіштерімен бақыланады: сыртқы түрі, түсі, 200С тығыздығы, сутегілік иондар мөлшерінің көрсеткіші (рН), ТАТ салмақтық бөлігі суммарлы.


Сыртқы түрі мен түсін анықтау. 

  «Универсал-Дез» құралының сыртқы түрі мен түсі көзбен қарай отырып анықталады. Бұл үшін ішкі диаметрі 30-32 мм, сыйымдылығы 50 см3 болатын  түссіз шыныдан жасалған пробиркаға құралды жартысына дейін құяды және өткізгіш жарықтан қарайды.                                                              

Сутегі иондары концентрациясы көрсеткішін анықтау (рН)

Препараттың рН КСРО Мемлекеттік Фармакопеясының XI басылымына сәйкес потенциометриялық (шығарылымы 1, 113 бет) немесе ареометр көмегімен анықталады (әдіс 2).
8.1.  Төрттік аммоний қосылыстарының салмақтық үлесін анықтау (суммарлы)

Анықталатын катионбелсенді байланыстарды екіфазалы титрлеу әдісімен талдайды, оған анионбелсенді реактив ретінде – натрий лаурилсульфатын, индикатор ретінде – метилен көк негіздегі құрамды қолданады. 

Жабдықтар және реактивтер

24104 МемСТ бойынша 200 г-ға дейін таразылайтын нақтылықтың 2-ші класына жататын жалпы қолданылатын зертханалық таразы,

20292 МемСТ бойынша бюретка 7-2-25.

25336м МемСТ бойынша тегістейтін тығыны бар колба Кн-1-250-29/32.

4204 МемСТ бойынша күкірт қышқылы.

20015 МемСТ бойынша хлороформ. 

4171 МемСТ бойынша он рет сұйылтылған сульфат натрий.

ТУ 6-09-22-78 бойынша метилен көгі.
ТУ 6-09-15-121-74 бойынша хлорид цетилпиридиний. 

6709 МемСТ бойынша дистилденген су. 
Индикатор ерітіндісін, натрий лаурилсульфатын және талданатын препаратты дайындау: 

а) 0,1 г метилен көгін 100 см3 дистилденген сумен араластырады. Индикатор ерітіндісін алу үшін метилен көгінің 30 см3 бастапқы ерітіндісінде дайындалған 6,8 см3 концентрленген күкірт қышқылын, 113 г сульфат натрийдің  он рет сұйылтылған ерітіндісін алады және көлемін дистилденген сумен 1 дм3-ге жеткізеді.  

б) Натрий лаурилсульфаты ерітіндісін сыйымдылығы 100 см3 өлшемді колбада дистилденген суда 0,120 г натрий лаурилсульфатын еріте отырып дайындайды, көлемін өлшемге дейін сумен жеткізеді. Бұл ерітіндінің мөлшері - 0,004 моль/дм3.

Дайындалған ерітіндінің түзету коэффициентін оны хлорид цетилпиридиний 0,004 н. ерітіндісінде екіфазалы титрлеумен анықтайды (0,135 г хлорид цетилпиридинийді 100 см3 дистилденген сумен араластырады – ерітіндіні өлшемді колбада дайындайды).

5 см3 немесе 10 см3 натрий лаурилсульфаты ерітіндісіне 50 см3-ге дейін дистилденген суды, яғни 45 см3 және 40 см3 сәйкесінше, сосын 25 см3 индикатор мен 15 см3 хлороформ ерітіндісін қосады. Пайда болған екіфазалы жүйені хлорид цетилипиридиний ерітіндісімен титрлейді, төменгі хлороформды қабаттың түссізденгеніне дейін жабық тығынмен алма-кезек колбаны қатты  шайқайды;

в) 0,0002 г нақтылықпен алынған препарат үлгісін 0,8-ден 1,2 г-ға дейін сандық түрде сыйымдылығы 100 см3 өлшемді колбаға ауыстырады және көлемін өлшемге дейін дистилденген сумен жеткізеді.    

Талдауды жүргізу

Сыйымдылығы 250 см3 коникалық колбаға натрий лаурилсульфатының 5 см3 ерітіндісін құяды, 40 см3 дистилденген суды, 25 см3 индикатор мен 15 см3 хлороформ ерітіндісін қосады. Нәтижесінде төменгі хлороформды қабаты бар көк түске боялатын екіфазалы сұйық жүйе алынады. Оны төменгі қабаттың түссізденгеніне дейін жабық колбада алма-кезек шайқай отырып  құралымен араластырады.                  

Нәтижелерді өңдеу                             

Төрттік аммоний қоспалары (ТАҚ) сомасының салмақтық үлесі формула бойынша пайызбен есептеледі:
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мұндағы: 

0,00378 – ТАҚ орташа салмағы (378-ге тең қос ТАҚ орташа салмақтық үлесі бойынша есептелген), мөлшері нақты С (С12Н25SO4Nа)= 0,004 моль/дм3 натрий лаурилсульфаты 1 см3 ерітіндісіне сәйкес, г: 

       V  - натрий лаурилсульфатының титрленетін ерітіндісінің көлемі 

             мөлшері С (С12Н25SO4Na) = 0,004,  см3;

К  -  натрий лаурилсульфаты ерітіндісінің түзету коэффициенті                                   

              мөлшері С (С12Н25SO4Na) = 0,004 моль/дм3;

V1 – титрлуге жұмсалған құралы ерітіндісінің көлемі, см3;

m – талданатын сынама салмағы, г;

100 – үлгіні сұйылту;




Талдау нәтижесіне 3 анықтаудың орташа арифметикалық шамасы алынады, олардың арасындағы абсолютті алшақтық 0,4%-ға тең жіберілетін алшақтықтан аспауы тиіс. 

Сенімді ықтималдық 0,95 болғанда талдау нәтижесінде жіберілетін салыстырмалы суммарлы қателік +5%. 

 
8.2  Полигексаметиленгуанид гидрохлоридінің массалық үлесін анықтау.

Жабдық, реактивтер мен ерітінділер:

ГОСТ 24104-88 бойынша өлшеудің ең жоғарғы 200 г шегіндегі дәлдіктің 2-класының жалпы мақсаттағы зертханалық таразылар;

ГОСТ 29251-91 бойынша 1-1-2-25-0,1 бюретка ;

тегістелген тығыны бар ГОСТ 25336-82 бойынша КН-1-50 конус тәрізді колба ;

ГОСТ 20292-74 бойынша 4(5)-1-1, 2-1-5 тамшуырлар ;

ГОСТ 1770-74 бойынша 1-25, 1-50, 1-100 цилиндрлер ;

ГОСТ 1770-74 бойынша 2-100-2 өлшеу колбалары ;

ТШ 6-09-64-75 бойынша натрий лаурилсульфаты (додецилсульфат);

"Мерк" фирмасы (Германия) өндірген  99,0% кем емес негізгі заттан тұратын 1-сулы  цетилпиридин хлорид немесе ұқсас жіктемедегі реактив;

ТШ 6-09-5421-90 бойынша бромфенол көгінің индикаторы, чда маркалы;

ТШ МЗ 34-51 бойынша эозин-метилен көгінің индикаторы (Май-Грюнвальд бойынша), ч маркалы;

ГОСТ 20015-88 бойынша хлороформ;

ГОСТ 4166-76 бойынша күкірт қышқылды натрий, х.ч. немесе ч.д.а. маркалы;

ГОСТ 83-79 бойынша х.ч. немесе ч.д.а. маркалы көмірқышқылды натрий;

ГОСТ 4234-77 бойынша хлорлы калий, х.ч. немесе ч.д.а. маркалы;

ГОСТ 6709-72 бойынша тазартылған су; 

ГОСТ 18300 бойынша этил спирті. 

Талдауға дайындау.

- натрий лаурилсульфатының 0,005 н. сулы ерітіндісін дайындау.

0,150 г натрий лаурилсульфатын тазартылған су мөлшерін белгіге дейін жеткізу арқылы сыйымдылығы 100 см3 өлшеу колбасына тазартылған су құю арқылы сұйылтады.

- Құрғақ индикаторлық қоспаны дайындау.

Эозин-метилен көгінің индикаторын 1:100 қатынаста хлорлы калиймен араластырады және фарфор келіде жақсылап ұнтақтайды. Құрғақ индикатор қоспасын қақпағы тығыз жабылған бюксте бір жыл сақтайды.

- бромфенол көгінің 0,05% ерітіндісін дайындау.

0,05 г бромфенол көгін тазартылған су мөлшерін белгіге дейін жеткізе отырып, сыйымдылығы 100 см3 өлшеу колбасында 20 см3 этил спиртімен сұйылтады.

- Цетилпиридин  хлоридтің 0,005 н. сулы ерітіндісін дайындау.

0,179 г цетилпиридин хлоридін тазартылған су мөлшерін белгіге дейін жеткізе отырып, сыйымдылығы 100 см3 өлшеу колбасында тазартылған сумен сұйылтады.

- Карбонатты-сульфатты буфер ерітіндісін дайындау.

рН 11 карбонатты-сульфатты буфер ерітіндісін 100 г күкірт қышқыл натрийді және 10 г көмір қышқыл натрийді тазартылған су мөлшерін белгіге дейін жеткізе отырып, сыйымдылығы 1 дм3 өлшеу колбасында тазартылған сумен сұйылтады.

- Натрий лаурилсульфаты ерітіндісінің түзету коэффициентін анықтау.

Дайындалған натрий лаурилсульфатының түзету коэффициентін цетилпиридин хлорид ерітіндісін натрий лаурилсульфатының 0,005 н. ерітіндісімен екі фазалы титрлеу арқылы анықтайды.

Сыйымдылығы 50 см3 өлшеу колбасындағы цетилпиридин хлоридтің 10 см3 ерітіндісіне 10 см3 хлороформ қосады, 30-50 мг құрғақ индикаторлық қоспа салады және 5 см3 буфер ерітіндісін қосады. Колбаны тығынмен жабады және ерітіндіні шайқайды. Цетилпиридин хлорид ерітіндісін натрий лаурилсульфатының ерітіндісімен титрлейді. Ерітіндіге титранттың кезекті порциясын қосқаннан кейін колбаны шайқайды. Титрлеу соңында хлороформ қабатының қызғылт түсі көк түске өзгереді. Натрий лаурилсульфаты ерітіндісінің К түзету коэффициентінің мәнін келесі формула бойынша есептейді:
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мұнда Vцп –  цетилпиридин хлоридінің 0,005 н. ерітіндісінің көлемі, см3;

      Vдс – титрлеуге кеткен натрий лаурилсульфатының 0,005 н. ерітіндісін көлемі, см3.

- Талданатын құралдың ерітіндісін дайындау.

Талданатын құралдың 0,0002 г дейінгі дәлдікпен алынған салмағы 0,8-ден 1,2 г-ға дейінгі өлшендісін сыйымдылығы 100 см3 өлшеу колбасына салады және көлемін тазартылған сумен белгіге дейін жеткізеді. 

Талдау жүргізу.

Сыйымдылығы 50 см3 конус тәрізді колбаға не болмаса тығыны тығыз жабылған цилиндрге құралдың алынған 5 см3 ерітіндісін, 10 см3 хлороформ құяды, бромфенол көгінің 0,080 см3 ерітіндісін салады және үстіне 25 см3 буфер ерітіндісін қосады. Колбаны тығынмен жабады және ерітіндіні су қабаты түссізденгенге дейін шайқайды. Алынған екі фазалы жүйені натрий лаурилсульфатының 0,005 н. ерітіндісімен титрлейді. Титранттың кезекті порциясын қосқаннан кейін колбадағы ерітіндіні шайқайды. Су қабатының түсінің өзгеруін өтпелі жарықта қадағалай отырып бақылайды. Титрлеу соңында су қабаты күлгін түске ие болады. 

Нәтижелерді өңдеу.

Полигексаметиленгуанидин гидрохлоридының массалық үлесін (Х) пайызбен келесі формула бойынша есептейді: 
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мұнда 0,00133 – С (С12H25SO4Na) = 0,005 моль/дм3 (0,005 н.) дәл концентрациясына ие натрий лаурилсульфатының 1 см3 ерітіндісіне сәйкес келетін анықталатын әсер етуші зат массасы, г;

V – ПГМГ титрлеуге кеткен (1.3-тармақты қараңыз) С (С12H25SO4Na) = 0,005 моль/дм3 (0,005 н.) концентрацияға ие натрий лаурилсульфаты ерітіндісінің көлемі, см3;

К –  С (С12H25SO4Na) = 0,005 моль/дм3 (0,005 н.) концентрациясына ие натрий лаурилсульфаты ерітіндісінің түзету коэффициенті;

m  – талданатын сынама массасы, г;

V1 – құралдың 100 см3 тең өлшендісі сұйылтылған көлем;

V2 – титрлеу үшін іріктелген талданатын ерітінді аликвотасының көлемі (5 см3). 

Талдау нәтижесі ретінде араларындағы абсолютті айырмашылықтары 0,5 % тең рұқсат етілетін айырмашылық мәнінен аспауы тиіс екі параллель анықтаманың орташа мәндерін қабылдайды.

0,95 сенімді ықтималдық кезінде талдау нәтижесінің рұқсат етілетін салыстырмалы қосынды қателігі ±6,0%. Талдау нәтижесі үтірден кейін бірінші ондық санға дейін дөңгелектеледі.
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